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1 Allgemeine Informationen

1.1 Einleitung

Willkommen bei TriOS. Wir freuen uns, dass Sie sich fir unseren LISA UV Tauchsensor entschieden haben.

LISA UV nutzt zwei unterschiedliche LEDs zur langzeitstabilen Messung des SAK bzw. der Farbe bei unter-
schiedlichen Wellenlangen. Der erste Kanal ist dabei die Nennwellenlange. Der zweite Kanal dient der Tru-

bungs- bzw. Untergrundkorrektur. Ausgestattet mit unserem innovativen G2-Interface mit Webbrowser-Kon-
figuration, internem Datenlogger, flexiblen Protokollen und Datenausgaben, verfugt LISA UV Uber vielseitige
Ausstattungsmerkmale.

LISA UV verfugt Uber das TriOS G2-Interface und erlaubt damit eine einfache und schnelle Sensorkonfigu-
ration mittels eines Webbrowsers. Die Integration in bestehende Prozessleitsysteme und externe Datenlog-
ger ist problemlos zu realisieren. Mittels WLAN kann zur Steuerung dann einfach ein Laptop, Tablet oder ein
Smartphone verwendet werden, ohne dass eine spezielle Anwendungssoftware oder App installiert werden
muss.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen zu LISA UV, die Sie zur Inbetriebnahme bendtigen.
Technische Spezifikationen sowie Nachweisgrenzen und Abmessungen finden Sie unter Kapitel 7.

Bitte beachten Sie, dass der Nutzer die Verantwortung zur Einhaltung von regionalen und staatlichen Vor-
schriften fir die Installation von elektronischen Geraten tragt. Jeglicher Schaden, der durch falsche Anwen-
dung oder unprofessionelle Installation hervorgerufen wurde, wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Alle von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH gelieferten Sensoren und Zubehdorteile missen entsprechend
der Vorgaben der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH installiert und betrieben werden. Alle Teile wurden
nach internationalen Standards fur elektronische Instrumente entworfen und gepriift. Das Gerat erfullt die in-
ternationalen Standards zur elektromagnetischen Vertraglichkeit. Bitte benutzen Sie nur original TriOS Zube-
hdr und Kabel fUr einen reibungslosen und professionellen Einsatz der Geréate.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Gerates aufmerksam durch und bewahren Sie dieses
Handbuch flr eine spatere Verwendung auf. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Sensors, dass
Sie die im Folgenden beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden haben. Achten Sie
stets darauf, dass der Sensor ordnungsgemalf bedient wird. Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Si-
cherheitsvorkehrungen sollen die problemlose und korrekte Bedienung des Gerates und der dazugehorigen
Zusatzgerate ermdglichen und verhindern, dass Sie selbst, andere Personen oder Gerate zu Schaden kom-
men.

Soliten Ubersetzungen gegeniiber dem deutschen Originaltext abweichen, dann ist die deutsche
Version verbindlich.

Firmwareupdates

Dieses Handbuch bezieht sich auf die Firmware-Version 1.8.3. und héher. Updates beinhalten Fehlerbehe-
bungen und neue Funktionen und Optionen. Gerate mit alterer Firmware-Version verfigen ggf. nicht Gber al-
le hier beschriebenen Funktionen.

Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieses Handbuchs, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich ge-
schutzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdricklich anders gekennzeichnet, bei der TriOS Mess- und
Datentechnik GmbH. Personen die gegen das Urheberrecht versto3en, machen sich gem. § 106 ff Urheber-
rechtsgesetz strafbar, und werden zudem kostenpflichtig abgemahnt und miissen Schadensersatz leisten.
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1.2 Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen ber Gesundheitsschutz und Sicherheitsregeln. Diese Infor-
mationen sind nach den internationalen Vorgaben der ANSI Z535.6 (,Product safety information in product
manuals, instructions and other collateral materials”) gekennzeichnet und miissen unbedingt befolgt werden.
Unterschieden werden folgende Kategorien:

A GEFAHR

Gefahrenhinweis / Wird zu schweren Verletzungen oder Tod fiihren

A WARNUNG

Warnhinweis / Kann zu schweren Verletzungen oder Tod fiihren

A VORSICHT

Vorsichtsgebot / Kann zu mittelschweren Verletzungen fiihren

Kann zu Sachschaden fiihren

@ Tipp / Nitzliche Information

Elektromagnetische Wellen

Geréate, die starke elektromagnetische Wellen ausstrahlen, kdnnen die Messdaten beeinflussen oder zu ei-
ner Fehlfunktion des Sensors fihren. Vermeiden Sie den Betrieb der folgenden Gerate mit dem TriOS Sen-
sor in einem Raum: Mobiltelefone, schnurlose Telefone, Sende-/Empfangsgerate oder andere elektrische
Gerate, die elektromagnetische Wellen erzeugen.

A VORSICHT

Schauen Sie niemals ohne geeigneten UV-Schutz direkt in die Lichtquelle! Das UV-Licht kann lhre
Augen irreversibel schadigen.

Reagenzien

Befolgen Sie bei der Verwendung von Reagenzien die Sicherheits- und Betriebsanweisungen des Herstel-
lers. Beachten Sie die gultige Gefahrstoffverordnung fir Reagenzien (GefStoffV)!

Biologische Sicherheit

Madglicherweise kdnnen flissige Abfalle biologisch gefahrlich sein. Daher sollten Sie immer Handschuhe
beim Umgang mit derartigen Materialien tragen. Beachten Sie die aktuell giltige Biostoffverordnung (BioS-
toffV)!
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Abfall

Beim Umgang mit fliissigem Abfall missen die Regelungen flir Wasserverschmutzung, Entwasserung und
Abfallbeseitigung eingehalten werden.

1.3 Warnhinweise

Dieser Sensor ist fur den Einsatz in Industrie und Wissenschaft entwickelt. Er sollte nur zur Messung von
wassrigen Losungen, beispielsweise Trinkwasser, Prozessabwasser, Flusswasser oder Meerwasser ver-
wendet werden.

HINWEIS

Sensoren aus Edelstahl sind nicht fiir den Einsatz im Meerwasser oder hohen Chlorid-Konzentra-
tionen (Korrosion) gemacht. Nur Sensoren aus Titan kénnen hier verwendet werden.

» Sensoren, die aus rostfreiem Stahl hergestellt werden, missen sofort nach dem Kontakt mit Salzwasser
oder anderen korrosionsauslésenden Substanzen (z.B. Sauren, Laugen, Chlorbasis Verbindungen) gerei-
nigt werden. Die Materialbestandigkeit sollte fur jeden Einsatz geprtft werden.

* Der Sensor hat Dichtungen aus NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk). Auf individuelle Anfrage kénnen
moglicherweise Dichtringe aus anderen Materialien verwendet werden. Achten Sie vor dem Betrieb dar-
auf, dass das Messmedium nicht die Dichtungen beschadigt.

* Schneiden, beschadigen sowie andern Sie nicht das Kabel. Stellen Sie sicher, dass sich keine schweren
Gegenstande auf dem Kabel befinden und dass das Kabel nicht einknickt. Stellen Sie sicher, dass das
Kabel nicht in der Nahe von heilRen Oberflachen verlauft.

* Wenn das Sensorkabel beschadigt ist, muss es vom technischen Support der TriOS Mess- und Daten-
technik GmbH durch ein Originalteil ersetzt werden.

* Platzieren Sie keine, dafur ungeeigneten, Gegenstande innerhalb des optischen Pfades, solange der
Messvorgang lauft, da dies Schaden am Sensor oder verfalschte Messergebnisse verursachen kann.

» Stoppen Sie den Betrieb des Sensors bei Ubermafliger Warmeentwicklung (d.h. mehr als handwarm).
Schalten Sie den Sensor sofort aus und ziehen Sie das Kabel von der Stromversorgung. Bitte wenden
Sie sich an lhren Handler oder den technischen Support von TriOS.

* Versuchen Sie niemals einen Teil des Sensors zu zerlegen oder zu andern, wenn es nicht ausdrtcklich in
diesem Handbuch beschrieben ist. Inspektionen, Veranderungen und Reparaturen durfen nur vom Gera-
tehandler oder den von TriOS autorisierten und qualifizierten Fachleuten durchgefihrt werden.

* Gerate von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH entsprechen den héchsten Sicherheitsstandards. Re-
paraturen der Gerate (die den Austausch der Anschlussleitung umfassen) missen von TriOS Mess- und
Datentechnik GmbH oder einer autorisierten TriOS Werkstatt durchgefihrt werden. Fehlerhafte, unsach-
gemale Reparaturen kdnnen zu Unféllen und Verletzungen fuhren.

HINWEIS

TriOS Ubernimmt keine Garantie fiir die Plausibilitat der Messwerte. Der Benutzer ist stets selbst
verantwortlich fiir die Uberwachung und Interpretation der Messwerte.

1.4 Anwender- und Bedienungsanforderungen

Das Photometer LISA UV wurde fir den Einsatz in Industrie und Wissenschaft entwickelt. Zielgruppe fiir die
Bedienung der SAK-Sonde LISA UV ist technisch versiertes Fachpersonal in Betrieben, Klaranlagen, Was-
serwerken und Instituten.

Die Anwendung erfordert haufig den Umgang mit Gefahrstoffen. Wir setzen voraus, dass das Bedienperso-
nal aufgrund seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit gefahrlichen Stoffen vertraut ist.
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Das Bedienpersonal muss insbesondere fahig sein, die Sicherheitskennzeichnung und Sicherheitshinweise
auf den Verpackungen und in den Packungsbeilagen der Testsatze richtig zu verstehen und umzusetzen.

1.5 Bestimmungsgemale Verwendung

Der Verwendungszweck des Photometers LISA UV besteht ausschlief3lich in der Durchfiihrung photometri-
scher Messungen, wie in diesem Handbuch beschrieben. Diesbezlglich ist das Photometer ein Tauchsen-
sor, der unter Wasser oder mit Durchflusszellen verwendet wird. Bitte beachten Sie die technischen Daten
der Zubehorteile. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemal.

Der Sensor darf ausschliellich fur die Messung von SAK und Transmission von wassrigen FlUussigkeiten, wie
beispielsweise Prozessabwasser, kommunales Abwasser, Oberflachen- und Grundwasser verwendet wer-
den. Die Verwendung anderer Medien kann zu Beschadigungen des Sensors flhren. Fur den Einsatz der
LISA UV in anderen Medien, als die hier angegebenen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support
von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH (support@trios.de).

Vermeiden Sie jede Beriihrung mit den Glasteilen im optischen Pfad, da diese verkratzt oder ver-
schmutzt werden kénnen. Dadurch ist die Funktionalitat des Gerates nicht mehr gewahrleistet.

Nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerat sicher im Gebrauch, wenn es entspre-
chend der Anweisungen dieses Handbuches gehandhabt wird.

Schéaden, die durch unsachgeméaRe Verwendung verursacht wurden, sind von der Garantie ausge-
schlossen.

1.6 Entsorgungshinweise

Am Ende der Lebens- bzw. Nutzungsdauer kann das Gerat und dessen Zubehdr zur umweltgerechten Ent-
sorgung gebuhrenpflichtig an den Hersteller (Anschrift s. u.) zurlickgegeben werden. Die vorausgehende
professionelle Dekontaminierung muss durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden. Bitte kontaktieren
Sie uns, bevor Sie das Gerat zuriicksenden, um weitere Details zu erfahren.

Anschrift des Herstellers:

TriOS Mess- und Datentechnik GmbH
Blrgermeister-Brotje-Str. 25

26180 Rastede

Deutschland

Telefon: +49 (0) 4402 69670 - 0

Fax: +49 (0) 4402 69670 - 20

1.7 Zertifikate und Zulassungen

Das Produkt erfillt samtliche Anforderungen der harmonisierten europaischen Normen. Es erflllt somit die
gesetzlichen Vorgaben der EU-Richtlinien. Die TriOS Mess- und Datentechnik GmbH bestatigt die erfolgrei-
che Prifung des Produkts durch die Anbringung des CE-Zeichens (siehe Anhang).
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2 EinfUhrung

LISA UV ist ein Photometer mit 254 nm Nennwellenlange, welche nicht verandert werden kann. Es gibt LISA
UV in den Varianten ,digital* und ,analog“. Damit ist der Sensor insbesondere fiir Uberwachungsanlagen in
der Industrie und fir kurze Forschungseinsatze im freien Feld bestens geeignet.

In den folgenden Kapiteln wird die korrekte Bedienung des LISA UV mit all seinen Funktionen und Einstel-
lungsoptionen erklart.

2.1 Produktidentifizierung

Alle Produkte der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH werden mit einem Produktetikett versehen, auf dem
deutlich die Produktbezeichnung abgebildet ist.

Zudem befindet sich auf dem Geréat ein Typenschild mit folgenden Angaben, anhand derer Sie das Produkt
eindeutig identifizieren kénnen:

LISA UV analog

LISA UV digital

Das Typenschild enthalt auerdem den Produkt-Strichcode, das TriOS Optical Sensors Logo und das CE-
Gutezeichen.

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Spezifikationen nur zur Veranschaulichung dienen und ggf. je
nach Ausflhrung des Produktes abweichen.
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2.2 Lieferumfang

Die Lieferung enthalt folgende Komponenten:

Sensor

Bedienungsanleitung

Kalibrierzertifikat

Druckluftfitting

Bei Analog-Version: M12 Einbaubuchse

A S A

Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerates fiir eine mdgliche Ricksendung zu Wartungs- oder Re-
paraturzwecken auf.

2.3 Messprinzip und -aufbau

Fir die optimale Verwendung des Sensors ist es unvermeidbar, die Idee und die Theorie zu kennen und zu
verstehen, auf der der Sensor beruht. Im Folgenden wird eine griindliche Ubersicht (iber das Messprinzip,
die optische Anordnung und die anschliellende Berechnung gegeben.

Im Wesentlichen besteht das Photometer aus vier Teilen: einer definierten Lichtquelle, einem Linsensystem,
dem optischen Pfad durch das Medium und einem Spektrometer. Die Anordnung dieser Teile ist schema-
tisch in der oben stehenden Abbildung dargestellit.

Die Lichtquelle besteht aus zwei LEDs unterschiedlicher Wellenlange. Die Wellenlange der ersten LED
(LED 1) liegt bei 254 nm. Die Wellenlange der zweiten LED (LED 2) ist 530 nm. Diese Wellenlange wird fur
die Tribungskorrektur verwendet. Beide LEDs werden nacheinander in einem speziellen Profil beschaltet.

Das Licht durchquert im optischen Pfad das Medium und wird von diesem teilweise absorbiert. Der Detektor
nimmt das verbleibende Licht auf und bestimmt so dessen Intensitat /.

Die Lichtschwachung beim Durchgang durch ein Messmedium wird mit der Lichtschwéachung, die ultrareines
Wasser verursacht, verglichen. Die Messung in Reinstwasser liefert die sogenannte Basis-Intensitat /.

Entsprechend Gleichung 1 und Gleichung 2 bestimmt der Sensor die Transmission T und das Absorptions-
mal} A beider oben genannten Wellenlangen.
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Gleichung 1: Berechnung der Transmission

T=—
'f:]
Gleichung 2: Berechnung des Absorptionsmales
A=og, T

mit
T Transmission in %
/ aktuelle Lichtintensitat
Iy Basis-Lichtintensitat bei Reinstwasser A
A Absorption in AU (AU = absorbance unit)

Die Lichtintensitat von LEDs variiert haufig mit der Temperatur. Daher wird eine Temperaturkorrekturfaktor
fur jede Wellenlange des LISA UV bestimmt und fur die Messwertberechnung verwendet.

2.3.1 Spektraler Absorptionskoeffizient SAK

LISA UV gibt den SAK der Wellenlange von LED 1 bei 254 nm aus. Dies wird im Folgenden mit SAK254 be-
zeichnet. Entsprechend wird die Absorption bei der Wellenldnge von LED 1 als A,s, bezeichnet.

Streuung von Licht an Partikeln in einer Lésung wird als Trtbung fir den Betrachter sichtbar. LISA UV ver-
wendet das Absoprtionsmald bei 530 nm (Ass) fur die Tribungskorrektur der Absorptionsmessung bei der
von LED 1 emittierten Wellenlange (Azs4). Der SAK,s, wird nach Gleichung 3 berechnet. In dieser Gleichung
ist d die optische Pfadlange in Millimetern [mm]. Fur LISA UV sind die Pfadlangen 0.3, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and
100 mm erhaltlich.

Gleichung 3: Berechnung des spektralen Absorptionskoeffizienten bei Nennwellenlange 254

(A254 - A530 ) - 1000

SAK254: d
mit
d Lange des optischen Pfades in Millimeter [mm]
SAK Spektraler Absorptionskoeffizient in [1/m]

Gleichung 4: Berechnung des spektralen Absorptionskoeffizienten mit gemessenen Absorptionswerten

SAK,,,= (Abs,, -Abs,, )

mit
Abs,s, Absorption in [1/m]
Absss Absorption in [1/m]
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2.3.2 Parameter

LISA UV verwendet zwei verschiedene LEDs flr langzeitstabile Messungen von SAK-Werten. Die folgenden
Parameter (siehe Tabelle) sind mit LISA UV messbar bzw. kdnnen abgeleitet werden.

Parameter Einheit

SAK 54 * 1/m
CSB, mg/L
BSB, mg/L
TOCq mg/L
Turbssg FAU
Abs,s, 1/m
Absssg 1/m

Transys, %

Transssg %

SQl 1

* In Anlehnung an DIN 38404-3

Zusatzlich gibt es drei frei wahlbare Parameter (Custom#1, Custom#2, Custom#3), die aus diesen genann-
ten Parametern abgeleitet, skaliert und benannt werden kénnen.
2.3.3 Berechnung UVT,s4, normiert auf 10 mm

Der Parameter Trans,s, (= UVT,s4) bezieht sich auf die aktuelle Pfadlange. Wenn die Angabe UVT,s, auf
10 mm (Standard-Kivetten) bezogen berechnet werden soll, muss folgende Formel verwendet werden:

-Abs,., [AU] - 10
UVT,,, mm[%]=100-10 ————

Pfadlange
mit
Abs,s, gemessener Absorptionswert bei 254 nm in AU
Pfadlange verwendete Pfadlange des Sensors
2.4 Browser

Das Photometer ist mit einem Web-Interface ausgestattet, Uber das der Sensor konfiguriert und kalibriert
werden kann. Um auf das Web-Interface zugreifen zu kdnnen, bendtigen Sie die G2 InterfaceBox und ein
ethernetfahiges Gerat mit einem Webbrowser wie z.B. ein Notebook.

Offnen Sie in Ihrem Webbrowser eine der folgenden URLs (je nach Aufbau des Netzwerkes):
http://lisa/ bzw.

http://lisa_3XXX/ (3XXX ist die Seriennummer) bzw.

http://192.168.77.1/

@ Bei angeschlossenem Ethernet-fahigem Gerat werden die automatischen Messungen ausge-
setzt. Sobald der Sensor von lhrem Gerét wieder getrennt wird, werden die Messungen im ein-
gestellten Intervall fortgesetzt, falls der Timer fiir automatische Messungen aktiviert ist.

D01-047de202610 LISA UV Handbuch 11
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Das Web-Interface ist in drei Bereiche eingeteilt (vgl. Abbildung):

OVERVIEW HEL]

=

Type LISA (Digital)
Serial Number LISA_ 3064
Firmware Version v1.8.3

Optlcal Sensors
Lamp

Type UV/VIS 254nm/530nm
Serial Number Lamp_BEEF
Shot Counter 110462

Peripherals

Calibration
Measurement

Data Logger

System

Copyright @ 2013 Tri0S - Optical Sensors

Drei Bereiche: Oben Titel, links Meni und Mitte Inhalt.

Im Titel wird der Name der aktuellen Seite angezeigt. Rechts daneben ist der Info-Knopf. Dieser zeigt die
Kontaktdaten des entsprechenden TriOS Vertragshandlers sowie der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH.

Im Men links sind die einzelnen Seiten aufgelistet. Der Name der aktuellen Seite ist blau hinterlegt.

Unter dem Menu befindet sich der Login-Bereich, Uber den sich zertifizierte TriOS Servicetechniker authenti-
fizieren kénnen. In den meisten Fallen kénnen Probleme hierlber bereits vor Ort geldst werden.

Das Menu dient der Navigation im Web-Interface. Jede Zeile ist eine Verknlpfung zu einer anderen Seite mit
entsprechend anderen Einstellungsoptionen. Es wird stets die Verknupfung, die zur aktuell angezeigten Sei-
te verweist, im MenU hervorgehoben. Spezielle, ausgewahlte Inhalte und Funktionen sind ausschlief3lich den
Mitarbeitern des technischen Supports der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH vorbehalten. Fir diese In-

halte wird eine Authentifizierung bendtigt, sie sind somit nicht jedem zuganglich.

Der Bereich ,Inhalt zeigt die jeweiligen Informationen und Einstellungsoptionen an. Inhalte, die eine Authen-
tifizierung bendtigen, werden deaktiviert (,ausgegraut®), falls die Authentifizierung fehlschlagt oder mangels
entsprechender Informationen nicht moéglich ist.

Ubersicht

Auf der Ubersichtsseite (,Overview®, siehe oben) sind grundlegende Informationen (iber den Sensor zusam-
mengefasst. Dazu gehoren Geratetyp und Seriennummer des Sensors sowie die Versionsnummer der in-
stallierten Firmware. Der Typ des Lampenmoduls mit Seriennummer ist ebenso aufgeflihrt wie die Anzahl
der Messungen, die von diesem Lampenmodul ausgeflhrt wurden.
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Peripherie

In den Umgebungs-Einstellungen (Peripherals) sind je nach Variante des Sensors unterschiedliche Optionen
verfugbar.

PERIPHERALS Here
DicmiaL I/0
Transceiver  RS-483 -
Protocol  Modbus RTU -
Baudrate 9500 -
Optical Sensors .
pu Parity Maone -
Stop Bits  One -

Overview

Peripherals

PROTOCOL SETTINGS
Calibration

Measurement Address |2 EI

Data Logger m

2
v
a
o
Ei

Copyright @ 2013 TriOS - Optical Sensors
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Kalibrierung

Auf der Seite ,Calibration” kann der Nullpunkt fir den Sensor kalibriert und die optische Pfadlange eingege-
ben werden.

CALIBRATION Hev

-]

Base INTENSITY

254nm [1] 25088
530nm [1] 25982
Temperature [°C] 23.187

Optical Sensors
Follow these steps to recalibrate the base intensity.

I Overview 1. Make sure the optical path length suits the needs of your
application.
Peripherals
I P 2. Make sure the correct optical path length is set up below.
Calibration 3. Make sure the windows are totally clean.
4. Make sure the sensor is submerged in clean water (18.2 MQcm).
Measurement i
5. To execute the base intensity measurement click:

Data Logger Calibrate Now!

. To recover the previous base intensity click:

Recover

Path Length [mm] 10 -

Save

=]

System




Messung
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Die Seite ,Measurement” zeigt die Ergebnisse der zuletzt ausgeflihrten Messung an, sowie die Einstellungen
zum Intervall fir automatische Messungen und die Anzahl der Einzelmessungen, Uber die, flr die endgultige
Messung, gemittelt werden soll. Zusatzlich ist es auf dieser Seite mdglich, den Messwert fir den SAKys, [1/
m] mit Hilfe von Eintragen fur ,Offset und ,Scaling” auf den gewlinschten Parameter zu skalieren. Es kann
jederzeit eine neue Messung ausgelost werden. Klicken Sie dazu auf den Knopf ,Measure Now!“. Es wird
daraufhin eine neue Messung mit den gespeicherten Einstellungen ausgeflihrt. Zu den erfassten Parametern

gehdren:

MEASUREMENT

CURRENT MEASUREMENT
SAC254 [1/m]
CoDeq [mg/1]
BODeq [mag/l1]

63.129
92.168
30.302

Optical Sensors

Overview

Peripherals

Calibration

Measurement

Data Logger

System

login

ToCeq [mg/1]
Turb530 [FAU]
DOCeq [mg/1]
Custom #2[]
TsSeq [mg/1]
Abs254 [1/m]
Abs530 [1/m]
Trans254 [%4]
Trans530 [26]
SQI[1]

Measure Now!

A MEASUREMENT SETTINGS

Automatic

Interval [s]

Averaging [1]

36.867
23.776
36.867
70.389
28.313
70.389
7.2597
44,469
91.982
0.9819

©on @ off

308

1

v

=

A PROCESSING SETTINGS

Parameter DOCeq Custom #2

unit  mg/l
Abs254

Source  SAC254 A

Scaling  0.5840 1.0000

Offset

Save

0.0000 0.0000

-

TS5eq
mg/1
Abs330
3.9000

0.0000

-

Copyright © 2013 Tri0S - Optical Sensors

Die Beispielansicht zeigt die Werte folgender Parameter:

SAK254 * Absorptionskoeffizient bei 254 nm in 1/m
CSBeq * CSB Aquivalent in mg/L

BSBeq* BSB Aquivalent in mg/L

TOCeq TOC Aquivalent in mg/L

Turb530 Trubung bei 530 nm in FAU
Custom #1 Frei wahlbarer Parameter

Custom #2 Frei wahlbarer Parameter

Custom #3 Frei wahlbarer Parameter

Abs254 Absorption bei 254 nm in 1/m
Abs530 Absorption bei 530 nm in 1/m
Trans254 Transmissionswert bei 254 nm in %
Trans530 Transmissionswert bei 530 nm in %
sal Sensor Qualitats Index

* Im Browser werden englische Summenparameter aufgefiihrt. SAC = SAK, COD = CSB, BOD = BSB.
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Das Zeitintervall fur automatische Messungen wird in das Feld fir ,Intervall [s] eingegeben. Dieses Intervall
ist als Minimalwert zu verstehen. Sollte nach Ablauf des Intervalls die vorherige Messung noch nicht abge-
schlossen sein (z. B. da das LISA UV wegen der Mittelung schlicht mehr Zeit bendétigt), wird auf diese gewar-
tet und alsbald dies mdglich ist, die nachste gestartet.

Das von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH empfohlene und werksseitig eingestellte Messintervall be-
tragt 60 s.

Soll fur eine Messung Uber mehrere Einzelmessungen gemittelt werden, so kann dies im Feld ,Averaging
[1]“ eingestellt werden. Hier wird die Anzahl der Einzelmessungen eingegeben.

Der SAK254 Parameter [1/m] kann automatisch mit einem Skalierungsfaktor und einem Offset zu spezifi-
schen Parametern verrechnet werden. Der Skalierungsfaktor hangt immer von der Anwendung ab und ist,
mit Ausnahme des vom Hersteller vordefinierten Parameters, vom Anwender zu bestimmen. Die Werte wer-
den in den entsprechenden Feldern ,Scaling” und ,Offset” eingegeben. Weitere Informationen zu den ska-
lierbaren Parametern entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5.2 Kundenkalibrierung.

@ Wichtig: Gednderte Werte miissen mit einem Klick auf den Knopf ,,Save“ gespeichert werden,
damit sie fiir die folgenden Messungen iibernommen werden.

Datenlogger

LISA UV ist mit einer einfachen Datenlogger-Funktion ausgestattet, die es erlaubt ca. 28.000 Messungen zu
speichern. Gesteuert wird diese Funktion tber die Seite ,Data Logger®, die in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt ist.

Die Datenspeicherung wird mit der Aktivierung von ,Save data“ begonnen. Im normalen Betrieb wird jede
Messung gespeichert, bis der Speicher voll ist. Das Messintervall ist werksseitig auf 60 Sekunden eingestellt,
sodass der Datenlogger die Messungen flr ca. 530 Stunden (22 Tage) aufzeichnet. Wird unter ,Storage full
behaviour® die Auswahl ,Delete oldest data® eingestellt, werden nur die letzten aufgenommenen Messdaten
gespeichert und alte Daten Uberschrieben.

DATA LOGGER Herp

Data LOGGER

Saved Records 6 (0.0%)

Optical Sensors
I Overview DATA LOGGER SETTINGS
. Savedata @ ves D No
Peripherals
Storage full behaviour  Stop logging -
I Calibration
I Measurement

Data Logger

System

login

password

Copyright @ 2013 TriOS - Optical Sensors
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Mit dem Knopf ,Download” kdnnen die bisher gespeicherten Daten abgerufen werden. Der Sensor prasen-
tiert diese als CSV-Datei (comma-separated values), die von den gangigen Tabellenkalkulationsprogrammen
gelesen werden kann. Zur L6schung von Daten kann der Knopf ,Clear” betatigt werden. Wird die anschlie-
Rende Sicherheitsabfrage bestatigt, werden alle bisher gespeicherten Messungen aus dem Speicher unwi-
derruflich geléscht.

System

Die Seite ,,System” dient der Verwaltung des Sensors. Aufgaben dieser Seite sind das Aufspielen einer Kali-
brierungsdatei und das Herunterladen der aktuellen Kalibrierung als Wiederherstellungspunkt.

2.5 Login

Zur Nutzung der Service-Funktion bendétigen Sie einen Login und ein Passwort. Dieses erhalten Sie bei Teil-
nahme an einer TriOS Schulung.
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3 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel behandelt die Inbetriebnahme des Sensors. Achten Sie besonders auf diesen Abschnitt und
befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen, um den Sensor vor Schaden und Sie selbst vor Verletzungen zu

schitzen.

Bevor der Sensor in Betrieb genommen wird, ist darauf zu achten, dass er sicher befestigt ist und alle An-

schllsse richtig angeschlossen sind.

3.1 Elektrische Installation

LISA UV wird entweder mit einem festen Kabel mit M12 Industriestecker oder mit einem Unterwasser-Ste-

cker ausgeliefert.

3.1.1 SubConn 8pol Stecker
Pinbelegung

Verbindung
Schritt 1

Variante digital

1. Ground (power + serial
interface)

2. RS-232 RX/ RS-485 A
(commands)

3. RS-232 TX/ RS-485 B
(data)

4. Power (12 — 24 VDC)
5. ETH_RX-

6. ETH_TX-

7. ETH_RX+

8. ETH_TX+

Schritt 2

Stecken Sie das Steckerende des Verbindungs-
kabels auf den Anschlussstecker, indem Sie die
Pins an den Steckplatzen des Kabels ausrichten.

Variante analog

1. Ground (power + serial
interface)

2. Analog out (4 .. 20 mA)

3. Do not connect

. Power (12 — 24 VDC)
. ETH_RX-
.ETH_TX-
. ETH_RX+
.ETH_TX+

o N o o b

Im nachsten Schritt drehen Sie die Verriege-
lungshulse im Uhrzeigersinn, um das Steckeren-
de auf dem Schottanschluss zu befestigen.
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Biegen Sie den Steckverbinder beim Einstecken oder Abziehen nicht hin und her. Fligen Sie den
Stecker gerade ein und nutzen Sie die Verriegelungshiilse, um den Stiftkontakt anzuziehen.

3.1.2 Festes Kabel mit M12 Industriestecker

Pinbelegung

Variante digital
1.RS-232 RX / RS-485 A

Variante analog
1. Analog out (4 .. 20 mA)

(commands)
2. RS-232 TX / RS-485 B 2. Do not connect
(data)
3. ETH_RX- 3. ETH_RX-
4. ETH_RX+ 4. ETH_RX+
5.ETH_TX- 5. ETH_TX-
Face view (male) 6. ETH TX+ 6. ETH_TX+
7. Ground 7. Ground

(power + serial interface)
8. Power (12 — 24 VDC)

—~

power + seral interface)
8. Power (12 — 24 VDC)

Achten Sie auf die korrekte Polaritat bei der Betriebsspannung, da sonst der Sensor beschadigt
werden kann.

3.2 Schnittstellen

3.2.1 Serielle Schnittstelle

LISA UV der Variante ,Digital” ist mit einer konfigurierbaren digitalen, seriellen Schnittstelle ausgestattet und
stellt zwei Leitungen fur die digitale, serielle Kommunikation mit einem Kontrollgerat zur Verfigung. Es wer-

den dabei die RS-232 (auch EIA 232) und RS-485 (auch EIA 485) Standards unterstutzt, zwischen denen
Uber das Web-Interface jeweils umgeschaltet werden kann.

Die digitalen Schnittstellen RS-232 und RS-485 sind Spannungsschnittstellen (im Gegensatz zu einer Strom-
schnittstelle wie es z.B. der analoge Ausgang bei der Variante ,Analog” der Fall ist). Bei RS-232 sind Span-
nungen von -15 V bis +15V, bei RS-485 von -5 V bis +5 V, gegenliber Ground maglich.

Im Auslieferzustand ist LISA UV auf RS-485 mit folgenden Einstellungen konfiguriert:
» Baudrate: 9600 bps

+ Datenbits: 8

* Stopbits: 1

* Parity: none

Eine detaillierte Beschreibung der Kommandos des Modbus-Protokolls befindet sich im Anhang. Die Daten-
Ubertragung erfolgt bei RS-232 auf einer Leitung pro Richtung, wobei die RX-Leitung fir die Kommunikation
von Kontrollgerat zu Sensor und die TX-Leitung von Sensor zu Kontrollgerat genutzt wird.

RS-485 verwendet ein differenzielles Signal, wobei auf die B-Leitung das vorzeichennegierte Potential der A-
Leitung gelegt wird. Entscheidend ist die Differenz A-B, wodurch die Ubertragung weitestgehend robust ge-
genuber einwirkender Storsignale ist.
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Bei der Variante ,Digital” lasst sich im Web-Interface auf der Seite ,Peripherals® die digitale Schnittstelle kon-
figurieren. Dabei stehen folgende Einstellungsmdglichkeiten zur Verfligung, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt:

PERIPHERALS

DicraL I/0

Transceiver  RS-483 -

Protocol  Modbus RTU -

Baudrate 9800 -

Optical Sensors Parity  fone -
Stop Bits  One -

Overview

Peripherals

PROTOCOL SETTINGS
Calibration

Measurement Address |2 E

Data L
ata Logger m

System

login

password

Copyright @ 2013 TriOS - Optical Sensors

Transceiver
Hier I&sst sich der elektrische Verbindungsstandard auswahlen. Zur Wahl stehen:

« RS-232 (auch EIA 232)
« RS-485 (auch EIA 485)

Protokoll
Gibt das zu verwendende Datenprotokoll an. Unterstitzt wird:

*  Modbus RTU
Eine detaillierte Beschreibung des Modbus RTU Protokolls fur LISA UV ist im Anhang zu finden.

Baudrate

Gibt die Ubertragungsgeschwindigkeit an.

Bei Schwierigkeiten mit der Kommunikation sollte versucht werden, die Baudrate zu verringern.

Flusssteuerung

Aktiviert die Flusssteuerung auf Softwareebene (XON/XOFF).

Dies wird ausschlieRlich mit dem internen TriOS Datenprotokoll unterstiitzt und muss bei Verwen-
dung von Modbus RTU deaktiviert sein.
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Paritat
Aktiviert die Paritatsprifung bei der Datenlibertragung. Mogliche Optionen sind:

* None (deaktiviert)

e Even
« Odd
Stop bits

Legt die Anzahl Stop-Bits fest.

Bei diversen Modbus Geraten kann es notwendig sein, hier ,,Two* einzustellen, wenn keine Pari-
tatsprifung stattfinden soll.

Im Abschnitt ,Protocol Settings“ kénnen Einstellungen zum aktiven Protokoll vorgenommen werden.

* Im Modbus-RTU-Protokoll stehen die folgenden Eigenschaften zusatzlich zur Verfiigung:
¢ Adresse: Dieses ist die Slave-Adresse fur die Modbus-Kommunikation. Es identifiziert den Sensor im
Bus-System und muss eindeutig sein.

3.2.2 Analoge Schnittstelle

Bei LISA UV der Variante ,Analog“ wird flr den Analog-Ausgang ein Stromregler verwendet. Dies bietet den
Vorteil, dass das Signal auch Uber weite Strecken nicht vom Innenwiderstand des Kabels verfalscht wird, wie
es z. B. bei einem Spannungsregler der Fall ware.

Der Analog-Ausgang ist ausschlieRlich in der Variante ,Analog“ des Sensors vorhanden. Uber diesen Aus-
gang ist ein analoges Stromsignal verfligbar, das den Messwert des eingestellten Parameters der letzten
Messung reprasentiert. Das Signal liegt immer im Bereich von 4 mA bis 20 mA. Der 4 .. 20 mA-Ausgang ver-
halt sich linear zum Messbereich. Um die Werte des mA-Analogausganges beispielsweise in SAK [1/m] um-
zurechnen, muss die folgende Formel angewendet werden:

Wenn4 mA=0

analoger Wert[mA] - 4[mA]

SAK= 16[mA] - obere Grenze des Messbereichs

* Bei der Festlegung der oberen Grenze des Messbereiches ist fir den SAK die Pfadlange zu beachten
(siehe unten Tabelle Ausgabe-Parameter SAK)

Wenn 4 mA #0:

analoger Wert[mA] - 4[mA]

AK = 16[mA] - (obere Grenze - untere Grenze)
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Die Variante ,Analog” stellt im Web-Interface auf der Seite ,Peripherals® drei Optionen zur Verfigung: den
auszugebenden Parameter sowie die untere und obere Grenze fir die lineare Spreizung des Messwertes
auf 4 mA bis 20 mA.

» Parameter: In diesem Feld wird der gemessene Parameter, der Uber den analogen Ausgang ausgegeben
werden soll, eingestellt.

* 4 mA at value: Gibt die untere Grenze fur die lineare Spreizung des Messwertes an.

* 20 mA at value: Gibt die obere Grenze fiir die lineare Spreizung des Messwertes an.

Wichtig: Geanderte Werte missen mit einem Klick auf den Knopf ,Save“ gespeichert werden, damit sie Gber-
nommen werden.

Beachten Sie die Messbereiche der Parameter in Abhangigkeit von der Pfadlange des Sensors!

Ausgabe-Parameter SAKys,

In der Tabelle ist der Messbereich SAK,s, [1/m] in Abhangigkeit von der Pfadlange aufgefihrt, der fur die
Konfiguration des Analog-Ausganges unbedingt zu beachten ist.

Pfadlédnge [mm] Messbereich
SAK;s, [1/m]
100 0...15
50 0...30
20 0...75
10 0...150
5 0...300
2 0...750
1 0...1500

Die werksseitige Standardeinstellung fur den Analogausgang, z. B. fir den 50 mm Pfad, ist wie folgt
konfiguriert:

* SAK,s, = 0 [1/m] entspricht analog 4 mA
* SAK;s5, = 30 [1/m] entspricht analog 20 mA
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Ausgabe-Parameter Transmission
Die werksseitige Standardeinstellung fir den Analogausgang fiir Transmission ist wie folgt konfiguriert:
* 100 % Transmission = 20 mA

* 0 % Transmission = 4 mA

3.2.3 Netzwerk

Als universelle Schnittstelle wird bei den neuen TriOS G2-Sensoren die IEEE 802.3 10BASE-T konforme
Ethernet-Schnittstelle verwendet. Damit ist es mdglich, eine Verbindung zu einem einzelnen Sensor herzu-
stellen, oder sogar ein komplexes Sensornetzwerk aufzubauen.

Netzwerk mit einem einzelnen G2-Sensor

Die einfachste Art eine Verbindung mit dem LISA UV aufzubauen ist mit der G2 InterfaceBox. Sie dient so-
wohl dem Verbindungsaufbau als auch der Spannungsversorgung fiir den Sensor und ist universell fur alle
TriOS G2-Sensoren verwendbar.

Folgende Abbildung zeigt einen Verbindungsaufbau zu einem einzelnen Sensor:

Die TriOS G2 InterfaceBox Ubersetzt den 8pol M12-Sensorstecker auf die handelstiblichen Anschlisse fur
die Spannungsversorgung (2,1 mm Hohlstecker) sowie fur den Netzwerkzugang (RJ-45 Buchse).

G2 InterfaceBox

Am Gehause der G2 InterfaceBox befinden sich drei Steckverbinder:

1. Spannungsversorgung 12 oder 24 VDC; 2,1 mm Hohlstecker
2. Sensoranschluss 8pol M12
3. Ethernet Anschluss RJ-45-Buchse

Die G2 InterfaceBox WiFi weicht leicht von der hier gezeigten Abbildung ab. Weitere Informationen bezulglich
der G2 InterfaceBox WiFi sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um den Sensor mittels der G2 InterfaceBox mit einem Ethernet-fahigen Gerat zu
verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Adapter |hres Gerats flr das automatische Beziehen der Netzwer-
keinstellungen (IP-Adresse und DNS-Server) konfiguriert ist.

2. Stecken Sie den M12-Stecker am Kabelende des Sensors in die M12-Buchse (2) der G2 InterfaceBox
und schlielRen Sie den Schraubverschluss.

3. SchlieRen Sie das 12 oder 24 VDC Netzteil an die G2 InterfaceBox an, um den Sensor mit Spannung zu
versorgen.

4. Warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie schliellich das LAN-Kabel mit lhrem Ethernet-fahig Ge-
rat und der G2 InterfaceBox verbinden.

Das Web-Interface kann nun mit einem beliebigen Browser Uber die URL
http://lisa/ bzw.

http://lisa_3XXX/ (3XXX ist die Seriennummer) bzw.

http://192.168.77.1/ aufgerufen werden.

@ Solite das Web-Interface nicht aufrufbar sein, vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel an-
geschlossen wurde, nachdem der Sensor mit Spannung versorgt wurde und probieren Sie alle
drei URL-M&glichkeiten aus.

@ Bei angeschlossenem Ethernet-fahigem Gerat werden die automatischen Messungen des LISA
UV ausgesetzt. Sobald die LAN-Verbindung zwischen dem Sensor und dem Ethernet-fahigen
Gerat getrennt wird, werden die Messungen im eingestellten Intervall fortgesetzt, sofern der Ti-
mer aktiviert ist.

Netzwerk mit mehreren G2-Sensoren

Mithilfe eines Ethernet-Switches oder -Hubs bzw. handelsiblichen Routers ist es moglich, mehrere Sensoren
in einem komplexen Netzwerk zu verbinden und gleichzeitig zu verwenden. Im Sensornetzwerk bendtigt je-
der Sensor eine eigene G2 InterfaceBox fur die Spannungsversorgung.

LISA UV liefert wie jeder G2-Sensor einen einfachen DHCP-Server sowie einen einfachen DNS-Server, die
ausschlieBlich fur die direkte Einzelverbindung — wie im vorherigen Abschnitt beschrieben — konfiguriert sind.
Fir ein komplexes Sensornetzwerk ist es notwendig, dass diese Server vom Anwender bereitgestellt wer-
den. LISA UV erkennt diese automatisch und schaltet dann die internen Server ab. Fragen Sie lhren Netz-
werkadministrator um Rat, wie dies in lhrem Fall am besten umgesetzt werden kann.
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Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft unterschiedliche Arten ein Sensornetzwerk aufzubauen:

LISA UV kann immer nur von einem Ethernet-fahigen Gerét aus gleichzeitig verwendet werden.

Werden mehrere Sensoren in einem Netzwerk verwendet, ist das Web-Interface liber die den
Hostnamen http://lisa_3XXX/ (3XXX ist die Seriennummer) bzw. liber die IP erreichbar. Fragen
Sie lhren Netzwerkadministrator um Rat.

HINWEIS

Schaden, die durch unsachgemaRe Verwendung verursacht wurden, sind von der Garantie ausge-
schlossen!
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4 Anwendung

LISA UV kann mit allen TriOS Kontrollern betrieben werden. Hinweise flur die korrekte Installation finden Sie
in der Bedienungsanleitung des Kontrollers.

Transportieren Sie den Sensor niemals nur am Kabel hdngend.

4.1 Normalbetrieb
4.1.1 Tauchbetrieb

Fir den Tauchbetrieb kann das LISA UV komplett oder teilweise in das Wasser / Messmedium eingetaucht
werden. Fir eine korrekte Messung muss das Messfenster komplett getaucht und frei von Luftblasen sein.
Benutzen Sie die Befestigungsstange mit einem Schéakel und einer rostfreien Kette oder einem Stahldraht,
um das Gerat in das Medium zu hangen. Tragen oder ziehen Sie den Sensor nicht am Sensorkabel.

LISA UV kann auch mit passenden Hydraulikschellen, wie sie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt sind,
befestigt werden. Achten Sie darauf, passende Klemmen mit einem Innendurchmesser von 48 mm zu ver-
wenden (nicht fur Tiefsee-Version). Um das Gehauserohr vor ibermafigem punktuellen Druck zu schiitzen,
montieren Sie die Schellen nah an den Geratedeckeln. Passende Klemmen kdnnen bei TriOS bezogen wer-
den.

Befestigung am Schakel Befestigung mit Hydraulikschellen

Der Sensor sollte quer zur Stromungsrichtung installiert werden. So werden Ablagerungen auf den Fenstern
minimal gehalten und die Funktion der Nanobeschichtung optimal unterstttzt.
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@ Achten Sie beim Eintauchen des Sensors darauf, dass sich keine Luftblasen vor den Sensor-
scheiben befinden. Wenn sich Luftblasen vor dem Fenster befinden, schiitteln Sie den Sensor
vorsichtig, bis die Blasen entfernt sind.

4.1.2 Reinigungssystem

LISA UV und alle weiteren Sensoren von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH sind mit einer innovativen
Antifouling-Technologie ausgestattet, um Verschmutzung und Schmutz auf dem optischen Fenster zu ver-
meiden: nanobeschichtete Fenster in Kombination mit einer Druckluft-Reinigung.

Nanobeschichtung

Alle optischen Fenster von TriOS sind mit einer Nanobeschichtung behandelt.

Fenster ohne Nanobeschichtung Fenster mit Nanobeschichtung

Die Benetzbarkeit der Oberflache auf dem beschichteten Glas ist deutlich geringer. Diesen Effekt bewirkt
die nanobeschichtete Oberflache des Glases, auf dem kein Schmutz haften bleibt. In Kombination mit der
Druckluftreinigung werden die Fenster Uber lange Standzeiten sauber gehalten und verringern dadurch den
Reinigungsaufwand.

Druckluftreinigung

LISA UV kann mit dem optionalen Druckluftspulkopf modifiziert werden. Der Kopf besitzt einen Luftauslass
direkt an der Scheibe des Gerats und ein Schlauchfitting fir den Anschluss von Pressluft.

TriOS Controller besitzen Ventile, an denen softwaregesteuert feste Spulintervalle eingestellt werden kon-
nen. Hierfir muss Druckluft zwischen 3 und 6 bar bereitgestellt werden.

Der optimale Druck fiir die Druckluftreinigung befindet sich zwischen 3 und 6 bar. Die Gesamtlan-
ge des Schlauches sollte 25 Meter nicht liberschreiten. Passende Schlauche sind bei TriOS erhilt-
lich (Polyurethan, 6 mm AuBendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser)
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Um den Schlauch zu verbinden, driicken Sie den Schlauch einfach in den passenden Anschluss. Um die-
sen wieder zu |6sen, driicken Sie den blauen Sicherungsring in Richtung Anschluss und ziehen Sie den

Schlauch heraus. Befestigen Sie den Schlauch ggf. mit Kabelbindern am Gerat und am Kabel, um unkontrol-
liertes Schlagen des Druckluftschlauchs zu vermeiden.

Der Druck darf 7 bar nicht Giberschreiten! Ventilschadigungen kénnten auftreten!

@ Durch die Druckluft-Spiilung kénnen die Messergebnisse beeintrachtigt werden. Deshalb soll-
ten die Spiilintervalle sinnvoll gesteuert werden.

4.1.3 Schwimmer

Der Schwimmer ist die ideale Ldsung fur Anwendungen mit schwankendem Wasserstand.

4.2 Bypass Installation

Mit der optionalen FlowCell (Durchflusszelle) kann LISA UV als Bypass installiert werden. Zusammen mit der

Durchflusszelle ist ein Panel erhaltlich, auf dem LISA UV und die Durchflusszelle einfach und in einem opti-
malen Winkel montiert werden kdnnen.
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HINWEIS

Der maximale Druck in der Durchflusszelle darf 1 bar nicht liberschreiten. Stellen Sie sicher, dass
der Sensor in der richtigen Position installiert ist, um einen freien Fluss von Wasser zu gewahr-
leisten.

Die FlowCell verfugt Uber drei Schlauchanschlisse. Der Zulauf hat einen 8 mm Schlauchanschluss und
sitzt auf der rechten Seite der Durchflusszelle. Auf der linken Seite der Zelle befindet sich ein 6 mm Ablauf-
schlauchanschluss.

SchlieBlich gibt es einen dritten Schlauchanschluss oben auf der Zelle, der zum Reinigen mit Flissigkeiten
verwendet werden kann. Wenn dieser Zulauf nicht verwendet wird, sollte er mit einem Stopfen verschlossen
sein.

Abmessungen FlowCell nach Pfadlange

Da LISA UV in verschiedenen Pfadlangen bezogen werden kann, variieren dementsprechend die Malke der
dazugehdrigen Durchflusszelle wie in folgender Tabelle beschrieben:

Pfadlédnge [mm] X [mm] y [mm] z [mm]
bis 10 33,5 62 108
20, 50 und 100 32,5 96 150
’ A
f 5
@ =~ <
{ : *

K

=

co

Die Schlauche werden durch leichten Druck an den Schlauchverbindern installiert. Um die Schlauche wie-
der zu entfernen, driicken Sie auf den Sicherungsring am Schlauchverbinder und ziehen vorsichtig an dem
Schlauch.

Die Durchflusszelle ist nicht mit der Druckuftreinigung kombinierbar.

D01-047de202610 LISA UV Handbuch 29



LISA UV // Anwendung

Installation des Sensors in die FlowCell
Zur Installation des Sensors in die Durchflusszelle, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Die beiden Endkappen und die beiden Dichtringe durch Lésen der acht Schrauben entfernen.

2. Den Sensor in die Durchflusszelle schieben und in der richtigen Position befestigen. Alle Offnungen
mussen frei sein, damit die durchstrémende Flussigkeit direkt durch den optischen Pfad flieRen kann.
Hierbei sollte die Rickseite des Sensors in Richtung Unterseite der Durchflusszelle zeigen. Die Schrau-
benk&pfe an den Rohrenden sollten vollstandig in der Durchflusszelle verschwinden, damit sitzt der
Sensor mittig in der Durchflusszelle.

3. Je einen Dichtring Uber den Sensor in die daflr vorgesehenen Nuten in der Durchflusszelle schieben.
Vor der Endmontage die Dichtringe auf Schaden kontrollieren und gegebenenfalls neue benutzen. Die
Dichtringe (48 x 5 mm NBR) sind als Ersatzteile bei TriOS Mess- und Datentechnik GmbH zu beziehen.

4. Wenn die Position des Sensors korrekt ist, die beiden Endkappen installieren und mit den acht Schrau-
ben erneut sichern.

Die Durchflusszelle und der Sensor sollten in einem Winkel zwischen 15 ° und 75 ° zur Horizontalen instal-
liert werden, damit weder Luftblasen noch absinkende Schmutzpartikel die Messung beeintrachtigen. Nach
der Installation auf Leckagen und einen freien Wasserfluss kontrollieren.

4.3 Rohrinstallation
LISA UV kann direkt in die Rohrleitung montiert werden, entweder mit der speziellen Flansch-Version des
Sensors oder durch Installationen des Kunden vor Ort.

Im Falle eines geerdeten Rohres ist keine zusatzliche Erdung des Sensorgehauses erforderlich, solange kei-
ne Isolierung zwischen dem Rohr und dem Sensor montiert ist.

Zwei der zur Verfugung stehenden Flansch-Ldsungen von TriOS sind in den nachstehenden Abbildungen
gezeigt (mit und ohne Druckluft mdglich).

@ Der maximale Druck darf 5 bar nicht liberschreiten.
@ Nutmutter, Dichtung und AnschweiBstutzen werden nicht von TriOS angeboten.

Verwenden Sie geeignete Materiallegierungen. Das Sensorgehéuse ist fiir die Montage am
Rohranschluss nach DIN 11851 vorgesehen.
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Rohrverbindung DN50 nach DIN 11851 ohne Druckluft-Anschluss

Rohrverbindung DN80 nach DIN 11851 mit Druckluft-Anschluss
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4 4 Gebrauch mit Kuvette

Fir Labormessungen und sehr kleine Wassermengen kann LISA UV mit 10 mm Pfad oder langer mit einem
Kulvettenhalter (Art.Nr. 10A200000) fur Standard 5 mm Kiivetten ausgestattet werden.

Fir Messungen mit Kivetten ist es unvermeidlich einen neuen Nullpunkt einzustellen. Vor der Aufnahme ei-
nes neuen Nullpunktes sollte die vorhandene Kalibrierung heruntergeladen und gespeichert werden, um sie
spater bei Verwendung des Sensors im getauchten Zustand wieder hochladen zu kénnen (Wiederherstel-
lungspunkt siehe Kapitel 6.3.1).
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5 Kalibrierung

5.1 Herstellerkalibrierung

Alle TriOS-Sensoren werden kalibriert ausgeliefert. Die Kalibrierfaktoren des LISA UV sind im Sensor ge-
speichert, d.h. alle ausgegeben Werte (digital und analog) sind kalibrierte Werte.

Die Umrechnung vom Spektralen Absorptionskoeffizienten zum skalierten Messparameter wird mittels der
nachfolgenden Gleichungen durchgefiihrt.

Fir den Messparameter werden Offset und Skalierungsfaktor im Sensor gespeichert.

Die Herstellerkalibrierung des Sensors wird wie folgt durchgefihrt:

» Der Offset wird durch Messung in Reinstwasser (frei von Humin- und Fulvinsauren, 18.2 MQcm Wasser)
ermittelt

A = Raw - Offset

* Der Skalierungsfaktor fur jeden Messbereich wird durch die Verwendung des jeweiligen Kalibrierstan-
dards ermittelt.

B=A"-lin
mit
A Offset korrigierter Wert
Raw Rohdaten
Offset Offsetwert
B Konzentration der Substanz in physikalischen Einheiten
lin Skalierungsfaktor

Die Herstellerkalibrierung sollte nicht verandert werden!
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5.2 Kundenkalibrierung

Der Sensor kann mit anderen Kalibrierfaktoren an Laboranalysen und lokale Gegebenheiten angepasst wer-
den. Dies wird entweder mit der Skalierungsfunktion der Controller eingestellt oder direkt im Browser des
Sensors. Offnen Sie dazu im Browser das Untermenii ,Measurement®. Die Kundenkalibrierung oder lokale
Kalibrierung arbeitet zusatzlich zur Herstellerkalibrierung, deren Werte durch die Kundenkalibrierung nicht
verandert werden.

@ Die Kundenkalibrierung dient als Feineinstellung des Sensors auf spezielle Medien und er-
ganzt die Herstellerkalibrierung.

Uberpriifen Sie vor der Aufnahme von Messwerten mit Ihren Referenzldsungen den Nullpunkt des Sensors.
Bestimmen Sie, falls erforderlich, einen neuen Nullpunkt (siehe Kapitel 6.2.1 und 6.3.1).

Die lokale Kalibrierung wird mittels einer linearen Gleichung angepasst. Dafiir werden zwei Konstanten be-
notigt: Skalierungsfaktor (scaling) und Offset — die nach der folgenden Gleichung eingesetzt werden:

A = SAK - offset
B = A - scaling
Mit A als die SAK-Ausgabe, die durch LISA UV ausgegeben wird.
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A Offset korrigierter Wert
Offset Offsetwert
B Kundenkalibrierter Parameter

Fir die lokale Kalibrierung sind mindestens zwei Datenpunkte bestehend aus Laborwert und Sensorwert er-

forderlich. Die einfachste Methode dies zu erreichen besteht darin, eine nicht-kontaminierte und eine konta-

minierte Probe zu verwenden.

1. Die nicht-kontaminierte Probe dient dazu den Offset zu bestimmen. Tauchen Sie das Photometer dazu
in die nicht-kontaminierte Fllssigkeit. In diesem speziellen Fall gibt das Signal direkt den Wert des Off-
sets fur die lokale Kalibrierung an.

Offset = Messwert1

Steht keine nicht-kontaminierte Probe zur Verfligung, bietet die unter 5. aufgefiihrte Gleichung eine an-

dere Moglichkeit.
2. Tauchen Sie den Sensor nun in das kontaminierte Medium und notieren Sie sich den Messwert2, den

das Photometer ausgibt und machen Sie eine Laboranalyse der Probe.
3. Erstellen Sie ein Diagramm wie im Folgenden abgebildet und verbinden Sie die beiden Datenpunkte mit

einer Geraden. Die Steigung der Gerade ist der Skalierungsfaktor.

4. Der Skalierungsfaktor kann mittels folgender Gleichung berechnet werden:

Labor
Messwert2 — Offset

Skalierungsfaktor =

mit Labor fir die Laborwerte und Messwert fir die vom Sensor ausgegebenen Werte.

Fir das vorher angeflihrte Beispiel im Bild bedeutet dies:
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5. Steht keine nicht-kontaminierte Probe zur Verfligung, bendtigt man mindestens zwei Proben mit mog-
lichst unterschiedlicher Kontamination. In diesem Fall berechnet man zunachst den Skalierungsfaktor.

(Labor2 — Labor 1)
(Messwert2 — Messwert1)

Skalierungsfaktor =

Berechnung des Offsets ohne Nullpunktmessung (1.) :

Labor2
Skalierungsfaktor

Offset = Messwert 2 —

Messwert2 sollte deutlich gréRer sein als Messwert1.

Der Offset ergibt sich ebenfalls durch die Abszisse der Geraden (X-Achsen Schnittpunkt).
Fir das angeflihrte Beispiel bedeutet dies:
90 - 30

Skalierungsfaktor = 20-20 -

Offset=40—9—30 =40-30

10

Alle TriOS Controller verfigen Uber die Mdglichkeit Skalierungsfaktoren und Offset-Werte fur Messparameter
einzustellen.

Bitte schauen Sie im entsprechenden Handbuch nach.

Achten Sie unbedingt darauf, beim Sensor keine doppelte Skalierung vorzunehmen: Zum einen direkt im G2
Sensormenu zum anderen Uber den TriOS Controller!

Die Kundenkalibrierung dient als Feineinstellung des Sensors auf spezielle Medien und dient nicht dazu, die
Herstellerkalibrierung zu ersetzen.

Messbereiche und Nachweisgrenzen der skalierten Parameter sind abhdangig vom Skalierungsfak-
tor!
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5.3 Messeigenschaften

Im Idealfall ist der optische Pfad so gewahlt, dass die Absorption bei 254 nm (Abs254) nicht gréler als
1,5 AU und die Absorption bei 530 nm (Abs530) nicht grofier als 0,5 AU wird. Wenn die Absorption bei
254 nm Uber 2 AU oder bei 530 nm tber 0,8 AU liegt, kdnnen die Messwerte stark abweichen bzw. nicht
mehr berechnet werden (Ausgabe: NAN)

@ Die Pfadldnge muss je nach Absorptionslevel des Mediums gewahlt werden.

Grenzwerte flr Absorption bei 254 nm und 530 nm in AU und 1/m

metv)  foos s s )2 )] e

Path 1 mm [1/m] 5 1500 1500 2000 2000

Path 2 mm [1/m] 25 750 750 1000 1000
Path 5 mm [1/m] 1 300 300 400 400
Path 10 mm [1/m] 0,5 150 150 200 200
Path 20 mm [1/m] 0.25 75 75 100 100
Path 50 mm [1/m] 0.1 30 30 40 40

Path 100 mm [1/m] 0.05

15 15 20 20
(XS PRN N [T T T S e
500 500 800 800

Path 1 mm [1/m]

Path 2 mm [1/m] 250 250 400 400
Path 5 mm [1/m] 100 100 160 160
Path 10 mm [1/m] 50 50 80 80
Path 20 mm [1/m] 25 25 40 40
Path 50 mm [1/m] 10 10 16 16

Path 100 mm [1/m] & 5 8 8

Sollte bei der Berechnung zum SAK aus der Differenz (A, - Assg) €in negativer Wert entstehen, so wird das
Ergebnis unglltig und als NaN ausgegeben. In solch einem Fall sollte der Nullpunkt Uberpruft werden.



LISA UV // Storung und Wartung

6 Storung und Wartung

Um eine fehlerfreie und zuverldssige Messung zu gewahrleisten, sollte das Gerat in regelmalligen Zeitab-
stdnden gepruft und gewartet werden. Hierflr muss der Sensor zunachst gereinigt werden.

6.1 Reinigung und Pflege

Ablagerungen (Bewuchs) und Schmutz sind abhéngig vom Medium und der Dauer der Aussetzung des Me-
diums. Daher ist der Grad der Verschmutzung abhangig von der Anwendung. Aus diesem Grund ist es nicht
mdglich, eine allgemeine Antwort zu geben, wie haufig die Reinigung des Sensors ndtig ist.

Normalerweise wird das System von dem nanobeschichteten Fenster und zusatzlich durch das Luftreini-
gungssystem sauber gehalten. Wenn die Verschmutzung zu stark ist, sollten die folgenden Anweisungen be-
folgt werden.

Schaden, die durch unsachgeméaRe Reinigung entstehen, sind von der Garantie ausgenommen!

6.1.1 Gehausereinigung

A VORSICHT

Bitte verwenden Sie eine Schutzbrille und Handschuhe bei der Reinigung des Sensors, insbeson-
dere wenn zur Reinigung Sauren o.a. verwendet werden.

Um festen Schmutz zu I6sen, empfehlen wir, den Sensor fir ein paar Stunden in einer Spullésung einzu-
weichen. Bei jeglicher Reinigung sollten freiliegende Steckerverbindungen vermieden werden, damit diese
nicht mit Wasser in Kontakt geraten. Hierzu stellen Sie bei der Reinigung bitte stets sicher, dass die Verrie-
gelungskappe des Anschlusses fest verschlossen ist. Bitte informieren Sie sich griindlich tber Risiken und
Sicherheit der verwendeten Reinigungslésung.

Wenn der Sensor stark verschmutzt ist, kann eine zusatzliche Reinigung mit einem Schwamm notwendig
sein. Sie sollten duerste Vorsicht walten lassen, um Kratzer auf dem Glas des optischen Weges zu vermei-
den.

Bei Verkalkung kann eine 10%ige Zitronensaure-Losung oder Essigsaure-Ldsung zur Reinigung verwendet
werden.

Braunlicher Schmutz oder Punkte kdnnen Verunreinigungen durch Eisen oder Manganoxide sein. In diesem
Fall kann eine 5%ige Oxalsaure-Losung oder 10% Ascorbinsaure-Losung verwendet werden, um den Sen-
sor zu reinigen. Bitte beachten Sie, dass der Sensor nur kurz in Kontakt mit den Sauren kommen und dann
grundlich mit Wasser gespult werden sollte.

Unter keinen Umstanden sollte der Sensor mit Salzsaure gereinigt werden. Auch sehr niedrige
Konzentrationen kénnen Komponenten aus rostfreiem Stahl beschadigen. Zusatzlich warnt TriOS
Mess- und Datentechnik GmbH vor der Verwendung von anderen starken Sauren, auch wenn der
Sensor ein Titangehause besitzen sollte.
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6.1.2 Messfensterreinigung

Sie kénnen die optischen Fenster mit einem fusselfreien Tuch, einem sauberen Papiertuch oder einem spe-
ziellen optischen Papier von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH mit einigen Tropfen Aceton reinigen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Fensterflache nicht mit den Fingern berthren!

Um die Reinigung der optischen Fenster zu erleichtern, bietet TriOS Mess- und Datentechnik GmbH ein Rei-
nigungsset mit Aceton und speziellem optischen Reinigungspapier an.

HINWEIS

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungslosungen, Spachtel, Schleifpapier oder Reinigungsmit-
tel, die abrasive Stoffe enthalten, um hartnackigen Schmutz zu entfernen.

Beschadigte Fenster kénnen vom TriOS Mess- und Datentechnik GmbH Kundendienst ausgetauscht wer-
den. Bitte kontaktieren Sie hierflir unseren Technischen Support unter support@trios.de oder Ihren Handler.

HINWEIS

Fiihren Sie nach dem Austausch von Messfenstern eine neue Nullpunktmessung durch.

HINWEIS

Achten Sie beim Austausch der Messfenster darauf, dass der O-Ring eingesetzt ist.
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6.2 Wartung und Prafung

Vermeiden Sie jede Beriihrung mit den Glasteilen im optischen Pfad, da diese verkratzt oder ver-
schmutzt werden kénnen. Dadurch ist die Funktionalitat des Gerates nicht mehr gewahrleistet.

6.2.1 Uberpriifung des Nullpunktes

Bereiten Sie den Sensor wie im vorigen Kapitel beschrieben auf die Nullpunktprifung vor.

Zur Uberpriifung des Nullpunktes empfehlen wir das TriOS VALtub zu verwenden, da dieses den optischen
Pfad optimal versiegelt und eine schnelle Nullpunktprifung erméglicht. Achten Sie hierbei darauf, dass die
O-Ringe des VALtub genau auf den Dichtungen des Sensors positioniert sind.

Alternativ kann auch ein anderes, zum Eintauchen geeignetes Gefall verwendet werden. Der optische Pfad
muss bei der Messung immer vollstandig in das Wasser eingetaucht sein.

Die Prufung des Nullpunktes des LISA UV erfolgt Gber das Web-Interface. Fur den Zugriff auf das Web-Inter-
face bendtigen Sie die G2 InterfaceBox und ein Ethernet-fahiges Gerat mit einem Webbrowser wie z. B. ein
Notebook.

Vor der Nullpunktpriifung wird der Sensor wie folgt vorbereitet:
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Reinigen Sie den Sensor wie in Kapiteln 6.1.1 Gehausereinigung beschrieben. Spilen Sie den Sensor am
Ende der Reinigung sorgfaltig mit entionisiertem Wasser ab. Trocknen Sie ihn mit einem Papiertuch ab und
wischen Sie den Sensor mit etwas Aceton auf einem Kichentuch zur Entfernung von Fettriickstanden ab.

A VORSICHT

Tragen Sie hierbei zum Eigenschutz unbedingt geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille!

Reinigen Sie die Fenster des Sensors mit optischem Spezialpapier oder einem weichen, fusselfreien Tuch
und etwas Aceton nach Anleitung der vorherigen Messfensterreinigung.

Wichtig: Polieren Sie die Fenster anschlieRend mit einem trockenen, weichen Tuch oder optischem Spezial-
papier, um einen etwaigen diinnen Film, der wahrend der Reinigung der Fenster erscheinen kann, zu entfer-
nen.

Stellen Sie ein geeignetes Messgefaly geflllt mit Reinstwasser bereit. Das Messgefal} sollte vor Verwendung
mit Spllmittelldsung sorgfaltig gereinigt und anschlieRend mit Reinstwasser gesplilt werden.

Tauchen Sie den Sensor in das ausreichend mit Reinstwasser geflillte Gefal3, sodass die Messfenster voll-
standig mit Wasser bedeckt sind. Warten Sie 10 — 15 Minuten. In dieser Zeit kdnnen sich versteckte Ver-
schmutzungen vom Sensor I6sen.

Nehmen Sie den Sensor aus dem Wasser und spulen Sie ihn mit Reinstwasser ab. Fllen Sie frisches
Reinstwasser in das Gefald und tauchen Sie den Sensor erneut. Heben Sie den Sensor an und bewegen Sie
ihn etwas im Wasser, um mdgliche Luftblaschen zu entfernen. Nun kénnen Sie den Nullpunkt via Web-Inter-
face Uberprifen.

Der Sensor sollte sich mdglichst in schrager Position im Messgefal® oder waagerechter Position im VALtub
befinden, um eine Ansammlung insbesondere sehr feiner, kaum sichtbarer Luftblaschen am oberen Mess-
fenster zu vermeiden. Bei Verwendung eines Stand-Messzylinders, in welchem der Sensor senkrecht posi-
tioniert ist, sollte besonders auf Luftblasen im optischen Pfad geachtet werden.

Achten Sie auf ausreichende Standfestigkeit!

Fihren Sie die Nullpunktprifung maglichst bei 20 °C Umgebungstemperatur durch. Die Temperatur des
Reinstwassers sollte ebenfalls 20 °C betragen.

Allgemeine Hinweise:

» Berihren Sie den Teil des Sensors, der in das Reinstwasser getaucht wird nicht mit lhren Handen es sei
denn, Sie tragen Handschuhe wahrend der Sensorprifung.

* Verwenden Sie unbedingt hochreines Wasser (ultra pure, Widerstand von 18,2 MQcm) oder destilliertes
Wasser.

» Sollten sich wahrend der Prifung Unreinheiten im Wasser zeigen, so muss dieses unbedingt erneuert
werden!

¢ Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen vor den Messfenstern befinden.

Es wird empfohlen, vor der Prifung unter ,Measurement® mindestens 5 Einzelmessungen durchzuflhren,
um den Sensor auf Betriebstemperatur zu bringen.

Schaden, die durch unsachgeméaRe Reinigung entstehen, sind von der Garantie ausgenommen!
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Grenzwerte fur die Nullpunktbestimmung

Um verlassliche Werte zu erhalten, sollte bei der Uberpriifung des Nullpunktes ein definierter Wertebereich
nicht Uberschritten werden.

SAK

Betragt der Messwert fir den SAK,s, in Reinstwasser mehr als in folgender Tabelle angegeben, reinigen Sie
die Messfenster erneut und wiederholen Sie die Uberpriifung des Nullpunktes. Uberschreitet der Wert erneut
den Grenzwert, sind zunachst die Einstellungen des Sensors und das Strommessgerat zu tberprifen. Sind
die Einstellungen des Sensors korrekt und Fehler im Ausgabesystem auszuschlieen, sollte eine Re-Kali-
brierung des Sensors erfolgen.

Pfadlange [mm] Erlaubter minimaler Mess- Erlaubter maximale
wertebereich fiir SAK;s, [1/m] Analogausgabe [mA]

100 0...0,5 4,531

50 0...1 4,531

20 0..2,5 4,531

10 0..5 4,531

5 0...10 4,531

2 0...25 4,531

1 0...50 4,531

Bei analoger LISA mit 10 mm Pfad:
SAK 0 [1/m] entspricht 4 mA
SAK 150 [1/m] entspricht 20 mA

X - min

'Berechnung: Wert Analog [mA] = max - min

16 mA+4 mA mit min < x < max

x = max. Wert aus minimalem Messbereich in [1/m]
min = untere Grenze

max = obere Grenze

Transmission
Uberpriifen Sie den Nullpunkt mit ca. 5 Messwerten

» Starten Sie die Messungen am Controller mit einem Intervall von 60 s oder fihren Sie Uber das Web-In-
terface ca. 5 Einzelmessungen durch. Dokumentieren Sie die folgenden Messwerte:
Transmission 254 nm und Transmission 530 nm.

* Bei einer Anzeige von weniger als 90 % Transmission ist die Reinigung der Messfenster zu wiederholen
und die Prufung des Nullpunktes nochmals durchzufiihren.

» Liegt die Anzeige fur Transmission wiederholt unter 90 %, sollte eine Re-Kalibrierung bzw. eine neue
Nullpunktmessung des Sensors in Reinstwasser erfolgen (vgl. Kapitel 6.3.1).

Nullpunkt bei analogem Ausgang

In der Regel entspricht der Nullpunkt des Messwertes SAK,s, einer Analogausgabe von 4 mA.
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Die Nullpunkte fir Transmission zeigen einen Transmissions-Wert um 100 % an. In der Regel entspricht die-
ser Wert einer Analogausgabe von 20 mA.

Bei einer Abweichung von mehr als 10 % Transmission, dies entspricht analog weniger als 18,4 mA (Anzei-
ge 90 % Transmission), sind zunachst die Einstellungen des Sensors und das Strommessgerat zu tUberpru-
fen. Sind die Einstellungen des Sensors korrekt und Fehler im Ausgabesystem auszuschliefden, sollte eine
Re-Kalibrierung bzw. eine neue Nullpunktmessung des Sensors erfolgen (vgl. Kapitel 6.3.1 ,Neuen Nullpunkt
bestimmen®).

6.2.2 Uberpriifung des Maximalwertes

Der Maximalwert kann nur anhand der beiden Transmissionswerte Uberprift werden.

Halten Sie ein Stiick Pappe in den optischen Pfad, sodass kein Licht auf den Detektor fallen kann. Der dar-
auf folgende Messwert zeigt 0 % Transmission an. In der Regel entspricht dieser Wert einer Analogausgabe
von 4 mA. Liegt dieser Wert Uber 4,5 mA (entsprechend 3 % Transmission) sind zunachst die Einstellungen
des Sensors und das Strommessgerat zu Uberprifen. Sind die Einstellungen des Sensors korrekt und Fehler
im Ausgabesystem auszuschlie3en, sollte der technische Support von TriOS Mess- und Datentechnik GmbH
kontaktiert werden.

6.3 Fehlerbehebung
6.3.1 Neuen Nullpunkt bestimmen

Bevor Sie einen neuen Nullpunkt bestimmen, empfehlen wir Ihre bestehende Kalibrierung zu sichern, damit
diese zu einem spateren Zeitpunkt wiederherstellbar ist.

Mit einem Klick auf den ,Download® Knopf kann die aktuelle Kalibrierung vom Sensor geladen und beispiels-
weise auf einem PC gesichert werden. LISA UV prasentiert alle relevanten Daten in Form einer Kalibrie-
rungsdatei, die abgespeichert und sicher verwahrt werden sollte.

Es wird empfohlen, vor der eigentlichen Kalibrierung unter ,Measurement®, 3 - 5 Einzelmessungen durchzu-
fihren, um den Sensor auf Betriebstemperatur zu bringen.

Fihren Sie die Nullpunktbestimmung mdéglichst bei 20 °C Umgebungstemperatur durch. Die Temperatur des
Reinstwassers sollte ebenfalls 20 °C betragen.

Bei der Kalibrierung wird die Basis-Intensitat I, fur beide LEDs neu bestimmt.
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Die Werte unter ,,Base Intensity“ diirfen fiir beide Wellenlangen 13000 nicht unterschreiten.

Die Basis-Intensitat flr den Nullpunkt ist fir beide LEDs werksseitig im Auslieferungszustand auf 26000 ein-
gestellt. Die Werte unter ,Base Intensity” dirfen fir beide Wellenlangen 13000 nicht unterschreiten. Dies ent-
spricht etwa einer Lichtintensitat von 50 % der Ausgangsintensitat. Liegen die Werte fur die ,Calibrated Raw*
darunter, sollte zunachst die Sauberkeit der Messfenster und des Reinstwassers Uberprift werden. Liegen
die Werte der Nullpunktmessung wiederholt unter 13000, sollte der Sensor zur Wartung an TriOS Mess- und
Datentechnik GmbH eingeschickt werden.

CALIBRATION Herp

BASE INTENSITY

254nm [1] 25988
530nm [1] 25982
Temperature [°C] 23.187

Optical Sensors
Follow these steps to recalibrate the base intensity.

I Overview 1. Make sure the optical path length suits the needs of your
application.
Peripherals . .
I P 2. Make sure the correct optical path length is set up below.
Calibration 3. Make sure the windows are totally clean.
4. Make sure the sensor is submerged in clean water (18.2 MQcm).
Measurement
E. To execute the base intensity measurement click:
I Data Logger Calibrate Now!
6. To recover the previous base intensity click:
System
[
login
password PATH SETTINGS
Path Length [mm] 10 A

@ Wird unter ,,Calibration“ eine neue Kundenkalibrierung durchgefihrt, muss vorher der Pfad
richtig eingestellt sein, da sonst der Parameter nicht korrekt berechnet wird.

Die Nullpunktbestimmung wird durchgefiihrt, indem der Knopf ,Calibrate Now!“ geklickt und die Sicherheits-
abfrage bestatigt wird. Fir den Vorgang ist es notwendig, den gereinigten Sensor in Reinstwasser zu tau-
chen.
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6.3.2 Wiederherstellungspunkt
Mit ,Recover” (Seite ,Calibration“) kann die vorherige Nullpunktmessung wieder hergestellt werden.

CALIBRATION Herp

BAse INTENSITY

254nm [1] 25988
530nm [1] 25982
Temperature [°C] 23.187

Optical Sensors
Follow these steps to recalibrate the base intensity.

Overview 1. Make sure the optical path length suits the needs of your
application.
Peripherals

I-
[ T O TS )

. Make sure the correct optical path length is set up below.

Calibration . Make sure the windows are totally clean.

. Make sure the sensor is submerged in clean water (18.2 MQcm).
Measurement X
. To execute the base intensity measurement click:
I Data Logger Calibrate Now!
6. To recover the previous base intensity click:
System
[
login
Path Length [mm] 10 -

Save

Eine fehlerhafte Nullpunktmessung kann zu véllig falschen Messergebnissen fiihren!

Uber die ,Upload“-Funktion auf der Seite ,System* kann eine zuvor heruntergeladene Kalibrierung wieder
hergestellt oder eine vom Service der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH erstellte Kalibrierungsdatei auf
den Sensor aufgespielt werden.
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Tragen Sie den Speicherpfad zur entsprechenden Kalibrierungsdatei in das Feld ,File* ein, oder wahlen Sie
sie mit Hilfe des sich hinter dem ,Durchsuchen...“-Knopf befindlichen Dateidialogs aus. Klicken Sie anschlie-
Rend auf den Knopf ,Upload, um die Ubertragung zu starten. Ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen,
wird dies durch eine grine Box mit der Inschrift ,Success® bestatigt. Schlagt der Vorgang fehl, wird eine rote
Box mit einer Fehlermeldung angezeigt.

CALIBRATION HEL|

il

‘ Success.

BAse INTENSITY

254nm [1] 25965
Optical Sensors 530nm [1] 25078
Temperature [°C] 24.312

Peripherals Follow these steps to recalibrate the base intensity.

_ . 1. Make sure the optical path length suits the needs of your
Calibration application.

I Overview

I Measurement 2. Make sure the correct optical path length is set up below,
I 3. Make sure the windows are totally clean.
Data Logger . .,
99 4, Make sure the sensor is submerged in clean water (18.2 MQcm).
I System 5. To execute the base intensity measurement click:
Calibrate Now!
I Service
6. To recover the previous base intensity click:
| osoue
PaTH SETTINGS
Path Length [mm] 5 -

Folgende Fehlermeldungen und Warnungen sind méglich:

* File not OK. Die Kalibrierungsdatei konnte nicht korrekt gelesen werden. Vergewissern Sie sich, dass
die korrekte Datei ausgewahlt ist und wiederholen Sie den Vorgang. Sollte der Fehler weiterhin bestehen,
kontaktieren Sie bitte den Technischen Support via support@trios.de.

* Device type or serial number does not match. Die Kalibrierungsdatei ist nicht fur den aktuell verbunde-
nen Sensor geeignet. Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Kalibrierungsdatei ausgewanhlt ist.
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6.3.3 Messung mit Kuvette

Wie bereits in Kapitel 4.4 erwahnt, ist eine Messung mit einer Klivette ebenfalls moglich. In diesem Fall ist es
unbedingt nétig einen Nullpunkt zu bestimmen. Speichern Sie in jedem Fall den bestehenden Nullpunkt, um
im spateren Tauchbetrieb wieder die angepasste Kalibrierung anwenden zu kénnen.

CALIBRATION Herp

Base INTENSITY

254nm [1] 25088
530nm [1] 25082
Temperature [°C] 23.187

Optical Sensors
Follow these steps to recalibrate the base intensity.

Overview 1. Make sure the optical path length suits the needs of your
application.

Peripheral . .
eripherals . Make sure the correct optical path length is set up below.

Calibration . Make sure the windows are totally clean.

. Make sure the sensor is submerged in clean water (18.2 MQcm).
Measurement

[T R IV ¥

. To execute the base intensity measurement click:
Data Logger Calibrate Now!

. To recover the previous base intensity click:

=1

System

Recover

login

Path Length [mm] 10 A

Die Pfadlange wird Uber das Kombinationsfeld ,Pathlength [mm]*“ eingegeben. Mogliche Pfadlangen sind 0.3,
1, 2,5, 10, 50 und 100 mm.

@ Bei Messungen mit Kiivette muss die Lange der Kiivette als Pfadlange eingestellt werden.

@ Wichtig: Nachdem die Pfadléange ausgewahlt wurde, muss diese Einstellung mit einem Klick
auf den Knopf ,,Save‘“ abgespeichert werden, damit sie fiir die folgenden Messungen iiber-
nommen wird.

6.3.4 Firmwareupdate

LISA UV bietet die Mdglichkeit die Firmware, d.h. das Betriebssystem des Sensors mit allen Funktionen und
Einstellungsoptionen, tber den Bootloader zu aktualisieren. Eine Ansicht des Bootloaders zeigt die nachfol-
gende Abbildung.
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Gehen Sie wie folgt vor, um in den Bootloader zu gelangen. Stellen Sie zunachst sicher, dass der Ether-
net-Adapter lhres Ethernet-fahigen Gerates wie folgt eingestellt ist:

o 1P:169.254.77.2

e Subnetmask: 255.255.0.0
* Kein Standard-Gateway

* Kein DNS-Server

Fihren Sie anschlieend folgende Schritte durch:

1. Verbinden Sie den Sensor mit der G2 InterfaceBox, schalten Sie die Stromversorgung noch nicht ein!

2. Verbinden Sie das LAN-Kabel mit Inrem Ethernet-fahigen Gerat und der G2 InterfaceBox.

3. Schalten Sie jetzt die Stromversorgung der G2 InterfaceBox ein.

4. Offnen Sie im Web-Browser Ihres Gerates die URL: http:/lisa_3XXX/ (3XXX ist die Seriennummer) bzw.
http://169.254.77.1/. Es wird der Bootloader wie in der obigen Abbildung angezeigt.

5. Stoppen Sie den ,Boot timer*.

6. Zum Aufspielen eines Firmwareupdates tragen Sie den Pfad zur Firmwaredatei (i.A. ist diese
,LISA_YYYY.MM.DD.hex“ benannt) in das Feld ,File“ ein, oder wahlen Sie diese iber den Knopf
,ourchsuchen...“ aus. Klicken Sie anschlieend auf den Knopf ,Upload!“ um den Vorgang zu starten.

7. Warten Sie, bis die Meldung ,Success. Please wait....“ erscheint.

8. Stellen Sie den Ethernet-Adapter wieder auf IP-Adresse automatisch beziehen ein.

9. Rufen Sie den Sensor mit http://lisa_3XXX/ oder http://192.168.77.1/ wieder auf.

10. Die gewohnte Ubersichtsseite erscheint wieder.

@ Achtung: Es steht nur ein begrenzter Zeitraum von 30 s zur Verfiigung, um in den Bootloader
zu gelangen. Wird dieser Zeitraum liberschritten bzw. erscheint die Bootloader-Ansicht nicht,
ist die Stromversorgung des Sensors wieder zu entfernen und der obige Vorgang ab Schritt 4
zu wiederholen.

Schalten Sie den Sensor wahrend des Update-Vorgangs nicht aus!

Das Wegfallen der Betriebsspannung wahrend des Update-Vorgangs kann zum Totalschaden des
Sensors fiihren.
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Bei erfolgreichem Update wird eine griine Box mit der Inschrift ,Success.“ angezeigt.

Ist beim Update-Vorgang ein Fehler aufgetreten, so wird dies durch eine rote Box mit einer entsprechenden
Fehlermeldung gekennzeichnet.

Méogliche Fehlermeldungen sind im Folgenden aufgelistet:

» ,File not found“ Es wurde im internen Zwischenspeicher keine Firmware gefunden. Versuchen Sie das
Update erneut. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den technischen Support der
TriOS Mess- und Datentechnik GmbH via support@trios.de.

+ ,File not OK“ Beim Ubertragen der Firmware-Datei ist ein Fehler aufgetreten. Vergewissern Sie sich,
dass die korrekte Datei ausgewanhlt ist und versuchen Sie das Update erneut. Sollte das Problem weiter-
hin bestehen, kontaktieren Sie bitte den technischen Support der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH
via support@trios.de.

* Internal writing error“ Es ist ein Fehler beim Schreiben des internen Zwischenspeichers aufgetreten.
Versuchen Sie das Update erneut. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den techni-
schen Support der TriOS Mess- und Datentechnik GmbH via support@trios.de.

» ,Firmware type does not match“ Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Datei ausgewahlt ist. Han-
delt es sich bei der Firmware-Datei um eine LISA UV Sensor-Firmware? Stimmt die Hardware-Variante
Ihres Sensors mit der Firmware-Datei (Analog oder Digital) Gberein?

Zum Verlassen des Bootloaders ohne Anderungen stellen Sie zundchst den Ethernet-Adapter wieder auf
.IP-Adresse automatisch beziehen® ein und klicken anschlieRend auf den Knopf ,Boot!“. Nach wenigen Se-
kunden wird wie gewohnt die Ubersichtsseite angezeigt und Sie kénnen den Sensor verwenden.

6.4 Rucksendung

Bitte beachten Sie unbedingt die Vorgehensweise fiir lhre Ricksendung.

Im Falle einer Ricksendung eines Sensors oder Gerates gehen Sie bitte tiber die URL trios.de/rma zu un-
serem Online-Formular, mit dem Sie Ihre Riicksendung an den Technischen Support von TriOS anmel-
den kénnen.

Um einen reibungslosen Ablauf der Ricksendung zu gewahrleisten, fullen Sie das Online-Formular vollstan-
dig aus. Bitte beachten Sie die Pflichtfelder, da das Formular ansonsten nicht abgeschickt werden kann. Das
System vergibt automatisch eine RMA-Nummer.

Nach dem Abschicken Ihrer Eingaben erhalten Sie umgehend eine E-Mail mit den Daten, die Sie angegeben
haben, einem Link zum kostenlosen DHL-Versand und ein Label mit der RMA-Nummer lhres Falles.

Kleben Sie dieses Label bitte unbedingt auRen gut sichtbar an Ihr Riicksendepaket, so kann das Paket
schneller zugeordnet werden.

@ Achtung! Ricksendungen ohne RMA-Nummer konnen nicht angenommen und bearbeitet wer-
den!

Bitte beachten Sie, dass Sensoren oder Gerate ggf. vor dem Versand gereinigt und desinfiziert werden mis-
sen.

Um die Ware unbeschadigt zu versenden, verwenden Sie die Originalverpackung. Sollte diese nicht vorhan-
den sein, stellen Sie sicher, dass ein sicherer Transport gewahrleistet ist und die Sensoren durch ausrei-
chend Packmaterial gesichert sind.

Nach Erhalt der Riicksendung setzen wir uns schnellstmdglich mit Ihnen in Verbindung.
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7 Technische Daten

7.1 Technische Spezifikationen

Lichtquelle 2 LED (254 nm, 530 nm)
Messtechnik
Detektor Photodiode
Messprinzip Attenuation, Transmission
Optischer Pfad 0,3mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm
Parameter SAKjs4, CSBeq, BSBeg, TOC,,, UVT, Turbssg
Messbereich Siehe Parametertabelle oben
Wiederholprazision 0,2 %
Triibungskompensation bei 530 nm
Datenlogger ~2 MB
Reaktionszeit T100 4s
Messintervall 22s
Gehausematerial Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035)
Abmessungen (L x @) 300 mm x 48 mm (bei 10 mm Pfad) | ~ 11.8" x 1.9" (bei 10 mm Pfad)
VA ~ 2,3 kg (bei 10 mm Pfad) ~ 5.1 Ibs (bei 10 mm Pfad)
Gewicht
Ti ~ 2,1 kg (bei 10 mm Pfad) ~ 4.6 Ibs (bei 10 mm Pfad)
Ethernet (TCP/IP)
digital
Interface RS-232 oder RS-485 (Modbus RTU)
analog 4 .. 20 mA, max. Last: 500 Ohm
Leistungsaufnahme <1W
Stromversorgung 12 -24 VDC (= 10 %)
Betreuungsaufwand < 0,5 h/Monat (typisch)
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate
Systemkompatibilitat Modbus RTU oder: Analogausgang (4 .. 20 mA)
Garantie 1 Jahr (EU & USA: 2 Jahre)
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INSTALLATION

mit .
SubConn 30 bar 435 psi
mit festem :

Max. Druck Kabel 3 bar 43.5 psi
inDurch- 2.4 Umin ~14.5 psi, 2 to 4 L/min
flusseinheit

Schutzart IP68

Probentemperatur 0...+55 °C* ~+32 to +131 °F*

+2...440 °C fur angegebene Mess- | ~ +36 to +104 °F
genauigkeit

Umgebungstemperatur 0..+455°C ~+32to +131 °F

+2...+40 °C fur angegebene Mess- | ~ +36 to +104 °F
genauigkeit

Lagertemperatur -20...+80 °C ~-4to +176 °F

Anstromgeschwindigkeit 0,1...10 m/s ~0.33 to 33 fps

*Keine Eiskristalle im Messwasser
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7.2 Messbereiche und Nachweisgrenzen

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Messbereiche und Nachweisgrenzen* der verschiedenen
Parameter in Abhangigkeit von der Pfadlange:

Pfadlange und Messbereich *

Parameter Einheit Faktor 0,3 mm 1 mm 2 mm 5 mm
SAK 54 1/m 17...4900 5...1500 2,5..750 1...300
CSBeq ** mg/L 1,46 26...7300 8...2200 4...1100 1,5...440
BSB,, ** mg/L 0,48 8,5...2300 2,5...700 1,25...350 0,5...140
TOC,, ** mg/L 0,584 10...2900 3...880 1,5...440 0,6...175
Turbssg FAU *** 3,2054 / 0,096 70...32000 20...4000 10...1400 4..420
TSSeq *** mg/L 3,9 65...6500 20...2000 10...1000 4...400
AbsAU s, AU ***** 0,005...1,5 0,005...1,5 0,005...1,5 0,005...1,5
AbsAUs3, AU *Fex 0,005...0,5 0,005...0,5 0,005...0,5 0,005...0,5
Abs,s, 1/m 17...4900 5...1500 2,5..750 1...300
Absss, 1/m 17...1600 5...500 2,5...250 1...100
Trans,s, % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8
Transssg % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8

. . Pfadlange und Messbereich *
Parameter Einheit Faktor 10 mm 20 mm 50 mm 100 mm
SAK 54 1/m 0,5...150 0,25...75 0,1...30 0,05...15
CSBeq ** mg/L 1,46 0,8...220 0,4...110 0,15...45 0,08...22
BSB, ** mg/L 0,48 0,25...70 0,125...35 0,05...15 0,025...7
TOC, ** mg/L 0,584 0,3...90 0,15...45 0,06...20 0,03...9
Turbssg FAU *** 3,2054 / 0,096 2...200 0,8...90 0,4...40 0,2...16
TSSeq *** mg/L 3,9 2...200 1...100 0,4...40 0,2...20
AbsAU s, AU **x** 0,005...1,5 0,005...1,5 0,005...1,5 | 0,005...1,5
AbsAUs3, AU ***** 0,005...0,5 0,005...0,5 0,005...0,5 | 0,005...0,5
Abs,s, 1/m 0,5...150 0,25...75 0,1...30 0,05...15
Absss, 1/m 0,5...50 0,25...25 0,1...10 0,05...5
Trans,s, % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8
Transssg % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8

* Unter Laborbedingungen; ** Bezogen auf KHP (100 mg CSB-Standardlésung entsprechen 85 mg/L KHP);
*** Formazin Attenuationseinheit; **** Bezogen SiO,, ***** Einheit des Absorptionsmalles

Die Transmission bei 530 nm darf 33 % nicht unterschreiten, ansonsten ist der Gehalt an Triibstof-
fen im Medium zu hoch und der Pfad muss verkiirzt werden.
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8 Zubehor

8.1 Messzubehor
8.1.1 VALtub

VALtub wird zur Validierung von TriOS
Photometern verwendet. Die Probe kann be-
quem und auslaufsicher eingefullt und ohne Ein-
tauchen des Sensors analysiert werden.

Das VALtub dient auch der Prifung und Neube-
rechnung der Nullwerte. Durch die angepasste
Form werden hier nur kleine Wassermengen be-
noétigt, um eine Messung vorzunehmen.

Es ist fur alle TriOS Photometer geeignet.

8.1.2 Kluvettenhalter
8.1.2. Klvettenhalter

Kuvettenhalter fur Standard 5 mm Kuvetten. Be-
sonders geeignet fiir Labormessungen und sehr
kleine Probenmengen.

8.2 Controller
8.2.1 TriBox3
Digitale 4-Kanal Anzeige und Kontrolleinheit mit integriertem Magnetventil zur Druckluftsteuerung

TriBox3 ist ein Mess- und Regelsystem fir alle
TriOS Sensoren. Das Gerat bietet 4 Sensorka-
nale mit wahlbarer RS-232- oder RS-485-Funk-
tion. Neben Modbus-RTU sind verschiedene an-
dere Protokolle verfugbar.

Ein eingebautes Ventil ermdglicht die Verwen-
dung einer Druckluftreinigung flr die Sensoren.
Daneben bietet die TriBox3 diverse Schnittstel-
len u.a. eine IEEE 802.3 Ethernet Schnittstelle,
einen USB-Anschluss und 6 analoge Ausgange
(4 ..20 mA).

Ein integriertes Relais kann benutzt werden, um
Alarme auszulésen oder externe Gerate anzu-
steuern. Niedriger Stromverbrauch, ein robustes
Aluminiumgehause und eine Reihe von Schnitt-
stellen macht es fur alle Anwendungen in der
Umweltiberwachung, Trinkwasser, Abwasser-
behandlungsanlagen und vielen anderen Berei-
chen geeignet.
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8.2.2 TriBox mini

Digitaler 2-Kanal Controller

Die TriBox mini ist ein Controller mit zwei digitalen
Sensor-Eingangen und zwei 4 .. 20 mA Ausgangen
und stellt eine kostengiinstige Alternative zu analo-
gen Messstellen dar. Sie ist mit allen TriOS-Sensoren
kompatibel.

Alle gespeicherten Messwerte und Diagnosedaten

kénnen Uber einen integrierten Webbrowser ausgele-
sen werden.
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9 Garantie

Die Garantiedauer unserer Gerate betragt innerhalb der EU und den USA 2 Jahre ab Datum der Rechnung.
Aulerhalb betragt sie 1 Jahr. Ausgeschlossen von der Garantie sind alle normalen Verbrauchsmaterialien
(je nach Produkt, z.B. Lichtquellen oder Fenster).

Die Garantie ist an folgende Bedingungen gekniipft:

e Das Gerat und alle Zubehdrteile missen wie im entsprechenden Handbuch beschrieben installiert und
nach den Spezifikationen betrieben werden.

» Schaden durch den Kontakt mit aggressiven und materialschadigenden Stoffen, Flissigkeiten oder Ga-
sen sowie Transportschaden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

e Schaden durch unsachgemalie Behandlung und Benutzung des Gerats sind nicht durch die Garantie ab-
gedeckt.

* Schaden, die durch Modifikation oder unprofessionelle Anbringung von Zubehdrteilen durch den Kunden
entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Das Offnen des Gerites fithrt zum Garantieverlust!
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10 Technischer Support

Sollten Sie ein Problem mit einem TriOS Sensor / einem TriOS Gerat haben, wenden Sie sich bitte an den
technischen Support von TriOS.

Wir empfehlen, Sensoren alle 2 Jahre zwecks Wartung und Kalibrierung einzuschicken. Bitte beachten Sie
fur die Ricksendung von Geraten unbedingt die Vorgehensweise wie in Kapitel 6 beschrieben.

Kontakt technischer Support:

E-Mail: support@trios.de
Telefon: +49 (0) 4402 69670 - 0
Fax: +49 (0) 4402 69670 - 20

Um eine schnelle Hilfe zu ermdglichen, senden Sie uns bitte per E-Mail die Sensor-ID-Nummer (Seriennum-
mer mit 8 Ziffern, bestehend aus Buchstaben und Ziffern z.B. 6700003F).
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11 Kontakt

Wir arbeiten permanent an der Verbesserung unserer Gerate. Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite, um
Neuigkeiten zu erfahren.

Wenn Sie einen Fehler in einem unserer Gerate oder Programme gefunden haben oder zusatzliche Funktio-
nen winschen, melden Sie sich bitte bei uns:

Technischer Support: support@trios.de
Allgemeine Fragen/ Verkauf: sales@trios.de
Webseite: www.trios.de

TriOS Mess- und Datentechnik GmbH

Burgermeister-Brotje-Str. 25

26180 Rastede

Deutschland

Telefon +49 (0) 4402 69670 - 0
Fax +49 (0) 4402 69670 - 20
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12 Stichwortverzeichnis
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13 Anhang

13.1 FAQ - Haufig gestellte Fragen
1. Wie ist die Kabelkonfiguration des M12-Steckers fiir die analoge Version des LISA UV?

2. Wie ist die Kabelkonfiguration des M12-Steckers fir die digitale Version des LISA UV?

3. Wann benotigt man die G2 InterfaceBox?

LISA UV ist ein innovatives Messinstrument, das ohne zuséatzliche Hardware auskommen kann.

Die Anderung der Einstellungen des Sensors LISA erfolgt (iber das Web-Interface. Um auf das Web-Inter-
face zugreifen zu kdnnen bendtigen Sie die G2 InterfaceBox und ein Ethernet-fahiges Gerat mit einem Web-
Browser, wie z.B. ein Notebook.
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4. Welche Wellenlangen werden fur die Messung verwendet?

Der Sensor LISA kann bei den Wellenlangen 254 nm und 530 nm messen. Die Messung bei 530 nm ist nur
als Trubungskorrektur fir den SAK,s, gedacht. Fiir die Messung der UV-Transmission wird nur bei 254 nm
gemessen. Die Wellenlangen sind fix und nicht anderbar.

5. Warum miussen die optischen Fenster vorsichtig gereinigt werden?
Die Fenster eines optischen Messgerates miissen immer die maximale Ubertragung garantieren. Verkratzte

oder gesprungene Fenster kdnnen die Messung erheblich beeintrachtigen und so das Messergebnis verfal-
schen.

6. Der Sensor gibt nur NAN Werte oder ,,???“ aus. Was bedeutet das?

Vermutlich kann der Messwert nicht berechnet werden, siehe Kapitel 5.3. Messeigenschaften
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13.2 CE Konformitatserklarung

Hersteller/Manufacturer/Fabricant:

TriOS Mess- und Datentechnik GmbH
Birgermeister-Brotje-Str. 25
D- 26180 Rastede

Konformitatserklarung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité

Die TriOS GmbH bescheinigt die Konformitat fir das Produkt
The TriOS GmbH herewith declares conformity of the product
TriOS GmbH déclare la conformité du produit

Bezeichnung
Product name
Designation

Typ / Type / Type

Mit den folgenden Bestimmungen
With applicable regulations
Avec les directives suivantes

Angewendete harmonisierte Normen
Harmonized standards applied
Normes harmonisées utilisées

Datum / Date / Date

21.05.2024

D05-047yy202405

LISA UV

Art.Nr. 14Sxxx0x0 digital
Art.Nr. 14Sxxx1x0 analog

2014/30/EU EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie
+ (EU) 2015/863

+ (EU) 2017/2102

EN IEC 61326-1:2021

EN 61010-1:2010 +A1:2019
+A1:2019/AC:2019

EN IEC 63000:2018

Unterschrift / Signature / Signature

Qe

R. Heuermann
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13.3 Modbus RTU
Firmware-Version

Dieses Modbus Protokoll bezieht sich auf die Firmware-Version 1.8.3 und héher

Serielle Schnittstelle
Im Auslieferzustand ist der LISA UV Sensor auf RS-485 mit folgenden Einstellungen konfiguriert:

e Baudrate: 9600 bps
* Datenbits: 8

e Stopbits: 1

* Parity: none

Datentypen
Name Register Format
Bool 1 falsch: 0x0000, wahr: OxFFOO
Uint8 1 8 Bit positive Ganzzahl. Werte: 0x0000 - OxO0FF
Uint16 1 16 Bit positive Ganzzahl. Werte: 0x0000 - OxFFFF
Uint32 2 32 Bit positive Ganzzahl. Werte: 0x00000000 - OxFFFFFFFF
Float 2 IEEE 754 32 Bit FlieRkommazahl
Char[n] n ASCII Zeichenkette mit n Zeichen
(-]
Funktionen

LISA UV unterstutzt folgende Modbus Funktionen:

Name Code Beschreibung / Verwendung

Read multiple 0x03 Auslesen der Seriennummer, Firmware-Version, Konfiguration, Kali-
registers brierungs- und Messdaten

Write multiple 0x10 Schreiben der Konfigurationsdaten

registers

Write single 0x06 Auslésen einer Messung oder Selbstkalibrierungsprozesses
register

Report slave ID 0x11 Auslesen der Seriennummer und Firmware-Version

Standard Slave Adresse

Im Auslieferzustand ist der LISA UV Sensor auf die Slave Adresse 2 (0x02) eingestellt.

Read / Write multiple registers (0x03 / 0x10)
Zugriffsberechtigungen
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Die Spalte ,R/W* beschreibt die Zugriffsbeschrankungen fiir Register. Ein ,R* bedeutet, dass es gelesen
werden kann (0x03), ein ,W* bedeutet, dass es beschrieben werden kann (0x10).

Die folgende Tabelle beschreibt die Modbus-Registerzuordnung *:

. Daten- i
Bezeichnung R/W Adresse s Beschreibung

Modbus Slave ID R/W 0 Uint16 Die Modbus Slave Adresse des Sensors.
Erlaubte IDs: 1...247

New data available R/W 1 Bool Auf ,true” setzen, wenn eine neue Messung abgeschlos-
sen ist und neue Messdaten verfiigbar sind. Muss manu-
ell auf ,false” zurlickgesetzt werden; wird nach dem Le-
sen nicht automatisch zuriickgesetzt.

LISA serial number R 10 Char[10] | Der Geratename, gefolgt von der Seriennummer
des Sensors, getrennt durch einen Unterstrich, z.B.
LLISA_3044“

Lamp serial number R 20 Char[44] | Enthalt drei durch \0 getrennte Zeichenfolgen:

- Lampenseriennummer mit dem Prafix ,Lamp_*, z. B.
Lamp_1234“

- Name des Lampentyps

- Anzahl der Blitze, die die Lampe wahrend ihrer Lebens-
dauer erzeugt hat

Self-trigger R/W 100 Bool Aktivieren oder deaktivieren des Automatikmodus. Fir ei-
nen externen Ausloser: Deaktivieren Sie den Automatik-
modus.

Hinweis: Bei Verwendung mit einer Steuereinheit wird
empfohlen, den Automatikmodus zu deaktivieren.

Averaging R/W 101 uUint16 Wenn ein anderer Wert als 1 eingestellt ist, werden
bei jeder Messanforderung mehrere Einzelmessungen
durchgefiihrt und anschliefend gemittelt.

Interval R/W 102 Uint32 Das Intervall in [s] fur selbst ausgel6ste Messungen.
Wertebereich: 1s —86.400 s.

Hinweis: Bei Verwendung mit einer Steuereinheit wird
empfohlen, den Automatikmodus zu deaktivieren.

Path length R/W 122 Float Optische Pfadlange in [mm].
Mégliche Werte: 0.3, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

Custom name #1 R/W 132 Char[16] | Name des ersten kundenkalibrierten Parameters

Custom unit #1 R/W 140 Char[8] Einheit des ersten kundenkalibrierten Parameters

Custom input #1 R/W 144 Uint32 Eingabe des ersten kundenkalibrierten Parameters
Werte:

0x00: SAK 54

0x01: Abs;ss

0x02: Abssso

Custom offset #1 R/W 146 Float Offset des ersten kundenkalibrierten Parameters
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. Daten- i
Bezeichnung R/W Adresse G Beschreibung
Custom scaling #1 R/W 148 Float Steigung des ersten kundenkalibrierten Parameters
Custom name #2 R/W 150 Char[16] | Name des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Custom unit #2 R/W 158 Char[8] Einheit des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Custom input #2 R/W 162 Uint32 Eingabe des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Werte:
0x00: SAKs4
0x01: Ab3254
0x02: Ab353o
Custom offset #2 R/W 164 Float Offset des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Custom scaling #2 R/W 166 Float Steigung des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Custom name #3 R/W 168 Char[16] | Name des dritten kundenkalibrierten Parameters
Custom unit #3 R/W 176 Char[8] Einheit des dritten kundenkalibrierten Parameters
Custom input #3 R/W 180 Uint32 Eingabe des dritten kundenkalibrierten Parameters
Werte:
OXOO: SAK254
0x01: Ab3254
0x02: Absssy
Custom offset #3 R/W 182 Float Offset des dritten kundenkalibrierten Parameters
Custom scaling #3 R/W 184 Float Steigung des dritten kundenkalibrierten Parameters
Shot Counter R 200 Uint32 Die Anzahl Messungen, die die Lampe in ihrer bisherigen
Lebenszeit aufgenommen hat
Bezeichnung R/W Adresse Daten- Beschreibung
typ
SACys, R 1000 Float Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm in [m-1]
CODg,q R 1002 Float Aquivalent zum chemischen Sauerstoffoedarf in [mg/L]
BOD,, R 1004 Float Aquivalent zum biologischen Sauerstoffbedarf in [mg/L]
TOC,, R 1006 Float Gesamter organischer Kohlenstoff in [mg/L]
Transys, R 1008 Float Transmission der UV-LED in [%]
Transssg R 1010 Float Transmission der Referenz-LED in [%]
Turbidity R 1032 Float Trabung in [FAU]
Abs,s, R 1034 Float Absorption bei 254 nm in [m-1]
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Bezeichnung R/W Adresse Daten- Beschreibung

typ
Absss, R 1036 Float Absorption bei 530 nm in [m-1]
SQl R 1038 Float Spektraler Qualitatsindex [1]
AbsAU,s, R 1040 Float Absorption bei 254 nm in [AU]
AbsAUs;, R 1042 Float Absorption bei 530 nm in [AU]
Custom #1 R 1044 Float Messwert des ersten kundenkalibrierten Parameters
Custom #2 R 1046 Float Messwert des zweiten kundenkalibrierten Parameters
Custom #3 R 1048 Float Messwert des dritten kundenkalibrierten Parameters
UVT 541 R 1050 Float UV-Transmission bei 254 nm, normiert auf 1 cm, in [%]

* Hinweis: Die Konfigurationsregister sollten so selten wie mdglich beschrieben werden, insbesondere nicht
in jedem Messzyklus, da ansonsten der Flash-Speicher beschadigt werden kann.

Write single register (0x06)

Das Schreiben eines Wertes ungleich false (0x000) in ein coil/register der folgenden Adresse, I0st folgende
zugehorige Aktion aus:

Bezeichnung Adresse Beschreibung

Start measurement 1 Lost eine einzelne Messung aus, es sei denn, der Sensor
ist gerade mit einer anderen Messung beschaftigt. In die-
sem Fall wird die Anforderung ignoriert. Dauer ~2 s.

Report slave ID (0x11)

Liefert die Sensorbezeichnung, gefolgt von der Seriennummer, gefolgt von der Firmware-Version jeweils als
Null terminierte ASCII Zeichenkette.

Beispiel:

L I S A 0x00 | 3 0 4 4 0X00 | 1 . 8 0x00
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